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3. le barriere mobili con ampia visiva di osservazione sono indicate in modo particolare per 
la protezione del personale infermieristico e del personale addetto alla anestesia; 

4. i telini copripaziente sono teli che contengono elementi schermanti (bismuto o tungsteno-
antimonio) da posizionare sul paziente, i quali:  

‒ permettono di ridurre la dose agli operatori di circa il 75% (2); alcuni lavori riportano 
riduzioni della dose agli operatori di 12, 26 e 29 volte per gli occhi, per la tiroide e per 
le mani rispettivamente (3, 4); 

‒ risultano indicati per procedure particolarmente complesse e nei casi in cui gli arti 
degli operatori debbano essere molto vicini al campo di radiazione (5); 

‒ devono comunque essere utilizzati con attenzione per evitare di posizionarli all’interno 
del fascio primario, in quanto ciò potrebbe aumentare l’esposizione del paziente e 
degli operatori (6). 

Si noti che anche le schermature installate sulle pareti, pavimento, soffitto, porte e visive delle 
sale devono essere considerate dispositivi di protezione collettiva posti a protezione degli 
operatori e dei pazienti che operano/stazionano all’esterno della sala radiologica.  

In Tabella 3.1 si riportano schematicamente le raccomandazioni sull’utilizzo della protezione 
pensile, di quella agganciata al tavolo angiografico e della sua estensione (protezione aggiuntiva 
a livello addominale), in funzione della via di accesso al paziente (7). 

Tabella 3.1. Raccomandazioni sull’utilizzo delle protezioni di tipo collettivo 

Tipo di 
accesso 

Protezione pensile (a) Protezione agganciata 
al lettino (b) 

Estensione verticale della 
protezione agganciata al 

tavolo angiografico o 
protezione aggiuntiva a 
livello addominale (d) 

Arteria 
femorale 

Posizionata frontalmente 
rispetto al punto di accesso 
e il più vicino possibile alla 

superficie del paziente 

Dovrebbe essere 
utilizzata di routine; da 
agganciare ai binari del 

tavolo angiografico 

Dovrebbe essere utilizzata di 
routine; prendere in 

considerazione la possibilità 
di modificarne l’altezza 

Arteria 
radiale 

Utile posizionarla se 
possibile per almeno parte 

della procedura 

Dovrebbe essere 
utilizzata di routine; da 
agganciare ai binari del 

tavolo angiografico 

Interferisce con il 
supporto del braccio del 

paziente 

Giugulare 
Interferisce con il 

recettore di immagine e 
con l’accesso al paziente 

Dovrebbe essere 
utilizzata con un 

sistema di aggancio 
posizionato alla testa 

del tavolo 

Interferisce con l’accesso 
al paziente 

Anteriore 
toracica 

Interferisce con 
l’accesso al paziente 

Dovrebbe essere 
utilizzata con un 

sistema di aggancio 
posizionato alla testa 

del tavolo 

Interferisce con l’accesso 
al paziente 

Le lettere (a), (b) e (d) si riferiscono ai DPC illustrati in Figura 3.1b 

3.1.2. Dispositivi di protezione individuale 

Per dispositivo di protezione individuale si intende qualunque attrezzatura destinata a essere 
indossata e tenuta dal lavoratore al fine di proteggerlo da uno o più rischi suscettibili di 
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minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio 
destinato a tale scopo.  

I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente 
ridotti da mezzi di protezione collettiva (come detto in precedenza), da misure tecniche di 
prevenzione, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro (art. 74, comma 1 
del DL.vo 81/2008) (8). Tutti i dispositivi di protezione dalle radiazioni ionizzanti sono 
classificati come dispositivi di III categoria, ovvero dispositivi che proteggono il lavoratore da 
rischi gravi o mortali. I DPI devono riportare il marchio CE relativo alla conformità del prodotto 
ai requisiti essenziali di salute e sicurezza ed essere conformi alle norme di buona tecnica 
applicabili al momento dell’acquisizione. 

I DPI possono essere suddivisi nelle seguenti tipologie: 

‒ Camici 
Il peso dei grembiuli anti-X, con l’avvento della radiologia interventistica, ha assunto una 
importanza fondamentale come fattore di scelta in quanto gli operatori devono indossare 
gli indumenti protettivi per lunghi periodi di tempo. Pertanto, allo scopo di minimizzare lo 
sforzo fisico e i danni al collo e alla colonna vertebrale degli operatori, è desiderabile che 
l’indumento protettivo sia il più leggero possibile, fermo restando il grado di protezione 
richiesto. 
Alcuni studi epidemiologici sono stati effettuati per analizzare la relazione tra il dolore alla 
schiena e l’utilizzo dei camici anti-X (9,10). È comunque opportuno sottolineare che la 
qualità epidemiologica degli studi riportati in letteratura è limitata dal fatto che essi si 
basano su valutazioni retrospettive da questionari autocompilati e inviati dagli operatori su 
base volontaria. Un altro limite di questi studi è che non viene effettuata una specifica 
valutazione causale legata al “fattore confondente” definibile come “stazione eretta 
prolungata”, che è una caratteristica propria di tutti gli operatori di sala, e che di per sé 
costituisce un elemento di rischio per le patologie e i disturbi della colonna e degli arti 
inferiori. 
Nel corso degli anni, nuovi materiali, ad integrazione o in alternativa al piombo, sono stati 
introdotti sul mercato allo scopo di ridurre il peso degli indumenti anti-X e, quindi, alleviare 
la fatica fisica, oppure aumentare il grado di protezione anti-X senza aumentare il peso 
degli indumenti stessi. Tra i modelli disponibili in commercio, quello a due pezzi (corpetto 
e gonna) è la combinazione preferita da molti operatori del settore dell’interventistica al 
fine di ridurre il rischio ergonomico (11, 12, 13). 
Il camice a due pezzi è raccomandato in quanto permette di distribuire il peso e garantire 
una protezione totale (fronte-retro).  
Attualmente i camici presenti sul mercato possono essere: 

‒ ad alto contenuto di piombo (e quindi più pesanti); 
‒ del tipo alleggerito (ovvero camici realizzati con piombo e metalli alternativi ad alto 

numero atomico); 
‒ senza piombo (si utilizzano metalli alternativi pregiati quali tungsteno e antimonio o 

metalli alternativi poveri quali stagno e bismuto). 
Le ultime due tipologie di camici sopra descritti hanno ampiamente sostituito i camici 
caricati al piombo. L’equivalenza in piombo deve essere riportata sull’etichetta dei camici 
e riferita a un valore di tensione noto (14), in quanto dipende dalla qualità del fascio di 
raggi X e dal metodo utilizzato per determinarla (condizioni di fascio stretto o largo, di 
fascio diretto o radiazione diffusa).  
Viste le problematiche non trascurabili, legate alle caratteristiche dei camici in commercio, 
è necessario coinvolgere l’Esperto di Radioprotezione (ER) sia nelle procedure di acquisto 
che nelle procedure di accettazione. 
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Al fine di migliorare la protezione del lavoratore e ridurre i rischi ergonomici, è stato 
recentemente introdotto un dispositivo di protezione denominato Zero Gravity, ovvero un 
dispositivo pensile che protegge l’operatore dalla testa alle caviglie. Tale dispositivo, che 
si indossa in pochi secondi, riduce l’esposizione dell’interventista da 16 a 78 volte rispetto 
a un camice anti-X e avvolge completamente l’operatore fornendo una protezione 
sostanziale (15, 16). 

‒ Guanti 
– I guanti anti-X del tipo chirurgico oltre a garantire la protezione devono assicurare la 

massima sensibilità tattile; per rispondere a questo requisito i guanti in commercio 
forniscono una attenuazione limitata (es. 30-50%). Inoltre l’uso dei guanti anti-X pone 
alcuni importanti limiti che ne sconsigliano l’utilizzo: l’introduzione di un “oggetto” 
parzialmente radio-opaco, come le mani prtette dal guanto, nel campo di vista del 
recettore di immagine può indurre un aumento del rendimento del tubo radiogeno, con 
conseguente aumento della radiazione incidente sulla cute del paziente e della 
radiazione diffusa; 

– l’inevitabile perdita di sensibilità tattile può comportare un prolungamento della 
durata dell’esposizione non compensato dal limitato potere protettivo dei guanti; 

– l’impiego dei guanti può generare una falsa percezione di sicurezza nell’operatore non 
giustificata dal loro ridotto potere di protezione (6,17).  

‒ Collari tiroidei o copritiroide 
L’uso del copritiroide comporta una riduzione della dose efficace di un fattore da 1,5 a 1,9 
rispetto all’utilizzo del solo camice (18). La protezione della tiroide è, in generale, 
necessaria per quegli operatori la cui dosimetria a livello della tiroide è maggiore di 4 mSv 
di Hp(10) in un mese, senza utilizzo di protezione (19). In questo gruppo di operatori rientra 
la maggior parte degli interventisti (20). 

‒ Occhiali 
vedi Protezione del cristallino (paragrafo 3.1.3). 

3.1.3. Protezione del cristallino 

L’ICRP (International Commission on Radiological Protection) nella Publication 118 (21) ha 
preso in considerazione e aggiornato i risultati relativi agli studi biologico-clinici e alle relative 
soglie di induzione delle reazioni tissutali (effetti deterministici). 

Per quanto riguarda gli effetti sul cristallino (cataratta), le nuove evidenze derivano 
sostanzialmente dalla prosecuzione e rivalutazione di studi precedenti, in particolare di quelli 
relativi ai sopravvissuti giapponesi e ai liquidatori di Chernobyl, ma anche di studi su pazienti 
sottoposti a radioterapia, lavoratori esposti nel settore sanitario, astronauti, residenziali in 
situazioni di anomala esposizione. 

Dalla massa complessiva dei dati epidemiologici emerge che questo effetto, già noto in 
passato, mostra (con tempi di latenza non inferiori a 20 anni) una soglia di induzione 
notevolmente più bassa di quella individuata in precedenza, soglia stimata a oggi non superiore a 
0,8 Gy e comunque fissata dall’ICRP a 0,5 Gy indipendentemente dalle modalità di esposizione 
(acuta, frazionata, protratta negli anni). I medesimi studi evidenziano anche che il quadro 
morfologico/clinico prevalente, sebbene non patognomonico, sia a localizzazione sub capsulare 
posteriore e, meno frequentemente, corticale. 

Dalla notevole mole di lavori in materia emergono, come di consueto, anche delle criticità 
metodologiche, legate ad esempio a: 
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‒ non omogenei periodi di osservazione considerati; 
‒ differenze delle metodiche di classificazione delle alterazioni osservate; 
‒ incertezze, proprie di tutti gli studi retrospettivi, circa l’attribuzione della dose al cristallino. 
Tali criticità comunque non modificano il significato generale degli effetti osservati. 
L’ICRP ha ritenuto, infatti, tali evidenze sufficienti per stimare, come detto, una più bassa 

dose soglia di induzione dell’effetto e, conseguentemente, per proporre un nuovo limite di 
esposizione professionale per il cristallino, pari a 20 mSv/anno, al fine di una maggiore 
radioprotezione di questo organo. Tale limite è statorecepito dal DL.vo 101/20 all’art. 146 (22):  

A questo riguardo è opportuno ricordare che i fattori che influenzano l’esposizione del 
cristallino in radiologia interventistica sono molti e sono correlati a: 

‒ paziente (complessità della procedura, tempo di fluoroscopia e numero di immagini); 
‒ sistema e tecnica radiologica utilizzato (tubo radiologico sopra o sotto il tavolo porta 

paziente, utilizzo di un sistema biplano e caratteristiche tecniche delle apparecchiature); 
‒ pratica (utilizzo di occhiali e/o schermi protettivi pensili, posizione e quindi distanza degli 

operatori rispetto al tubo e al paziente, proiezioni utilizzate, collimazione, parametri di 
esposizione;  

‒ carico di lavoro ed esperienza del medico specialista. 
In letteratura sono riportati valori di dose equivalente al cristallino distinti per procedure (23).  
Le protezioni pensili riducono notevolmente l’esposizione dei lavoratori, compresa quella del 

cristallino (24), se posizionate correttamente, ovvero il più vicino possibile al recettore di 
immagine e il più in basso possibile sul paziente, spostate leggermente verso gli operatori in modo 
che il cono d’ombra da cui questi vengono investiti sia il più grande possibile. Alcuni lavori di 
letteratura suggeriscono che l’utilizzo di sistemi biplani e l’accesso radiale possono far aumentare 
i valori di dose (25-27). Per quanto riguarda l’approccio radiale, tuttavia, il dato non è stato 
confermato da lavori più recenti (28-30). L’esperienza dell’operatore, l’ottimizzazione della 
procedura e l’utilizzo degli schermi protettivi sono gli elementi che possono spiegare le 
differenze. 

Nella pratica clinica, tuttavia, non è sempre possibile utilizzare la protezione pensile: in questo 
caso è necessario l’utilizzo di occhiali anti-X. Nella scelta degli occhiali rivestono un ruolo 
determinante alcune caratteristiche quali la portabilità, l’attenuazione frontale e laterale offerta e 
l’area protetta (gli occhiali devono intercettare la maggiore quantità di radiazione diffusa orientata 
verso gli occhi degli operatori). Inoltre, poiché la radiazione proviene dal basso, il design 
dell’occhiale e la conformazione del viso rivestono un ruolo fondamentale a causa degli spazi non 
protetti che si creano tra l’occhiale, la guancia e il naso. A seconda del modello e in funzione 
dell’angolo di incidenza e del grado di protezione laterale dell’occhiale, si possono avere notevoli 
differenze nel grado di protezione offerto (24-30). L’efficacia degli occhiali anti-X dipende, 
quindi, dal modello, dal livello di aderenza al volto, dalla tipologia della procedura eseguita e 
dalle abitudini di lavoro degli operatori. 

È pertanto auspicabile che le procedure aziendali di gestione dei DPI prevedano una 
personalizzazione nella fornitura di occhiali anti-X e la prova, da parte dell’operatore, della 
miglior montatura in funzione della conformazione del dispositivo al suo volto: in tal caso, ai fini 
della valutazione della dose equivalente al cristallino, si può stimare che l’impiego di occhiali 
anti-X a protezione laterale possa comportare una riduzione del campo di radiazioni di un fattore 
5. In relazione all’importanza assunta dal tipo di conformazione del volto e in particolare dal 
livello di aderenza al volto del bordo inferiore e laterale dell’occhiale, particolare cautela è 
necessaria nell’adozione di occhiali anti-X sovrapposti a lenti correttive in alternativa a lenti anti-
X graduate (31). 
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La dose equivalente al cristallino degli operatori è ridotta di un fattore da 5 a 25 dall’utilizzo 
di teli sui pazienti o di schermi pensili piombati; l’uso combinato delle protezioni garantisce la 
massima protezione per il cristallino (23, 24, 30, 32). 

Si riportano di seguito le raccomandazioni proposte dal gruppo ORAMED (33) al fine di 
ridurre la dose al cristallino: 

‒ le protezioni sospese al soffitto devono essere posizionate il più vicino possibile al paziente 
(tali schermi possono ridurre la dose al cristallino da 2 a 7 volte); 

‒ quando non sono presenti i dispositivi pensili o non è possibile utilizzarli, devono essere 
usati occhiali con protezione laterale; 

‒ se viene utilizzato un sistema biplano, l’utilizzo della protezione laterale è molto importante 
per la radioprotezione del cristallino; 

‒ sono da preferire le proiezioni che prevedono il tubo posizionato sotto il tavolo porta 
paziente: in questa modalità vi è una riduzione significativa della dose agli occhi (2-27 
volte). 

3.1.4. Verifica periodica dei dispositivi di protezione individuale 

La gestione dei DPI non può prescindere dal forte richiamo al DL.vo 81/2002 contenuto 
nell’art. 244 del DL.vo 101/20, secondo il quale “La protezione dei lavoratori dalle radiazioni 
ionizzanti è disciplinata, nel rispetto dei principi di cui al Titolo I, dalle disposizioni speciali in 
materia”. 

Per il combinato disposto dell’art. 109, comma 6, lettera d) e dell’art. 130, comma 1, lettera a) 
del DL.vo 101/20 è responsabilità del datore di lavoro, sulla base della valutazione dei rischi 
effettuata dall’esperto di radioprotezione a norma dell’art. 109 del DL.vo 101/20, fornire ai 
lavoratori dispositivi di protezione individuale in relazione ai rischi cui sono esposti e garantirne 
lo stato di efficienza e la manutenzione e dell’esperto di radioprotezione fornirgli indicazioni in 
proposito. Si osservi come le disposizioni previste dal DL.vo 101/20 risultino in sintonia con 
quanto previsto dall’art. 77, comma 4 del DL.vo 81/2008 e s.mi., secondo il quale è responsabilità 
del datore di lavoro fornire ai lavoratori DPI adeguati, “mantenerli in efficienza e assicurarne le 
condizioni di igiene mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e 
secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante” e, nel caso di DPI appartenenti alla III 
categoria, garantire l’addestramento necessario al loro impiego. 

Secondo l’art. 118, comma 2, lettere c) e d) del DL.vo 101/20 è inoltre responsabilità del 
lavoratore provvedere alla cura e alla corretta conservazione dei DPI messi a disposizione e 
segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto il loro deterioramento. 

È compito dell’esperto di radioprotezione, fornire indicazioni al datore di lavoro, nell’ambito 
dell’art. 130, comma 1 lettera a) in merito alla tipologia di DPI da fornire ai lavoratori, al loro 
potere protettivo e alle modalità con cui provvedere alla loro verifica e alla loro corretta 
conservazione. 

La disponibilità, le condizioni e l’efficacia dei DPI devono infatti essere regolarmente 
verificate per riscontrare eventuali difetti e per assicurarsi che vengano utilizzati e conservati in 
maniera corretta. Ogni dispositivo dovrebbe pertanto essere censito, dovrebbe esserne garantita 
la tracciabilità della data della sua acquisizione e delle verifiche effettuate. In particolare, la 
verifica dei grembiuli anti-X dovrebbe essere oggetto di una procedura che preveda il tipo di 
verifiche da effettuarsi, la loro frequenza (almeno annuale), i soggetti incaricati della verifica e le 
azioni da intraprendere in caso di esito negativo delle verifiche effettuate.  

La verifica dei DPI nelle strutture ospedaliere può effettuata seguendo diversi criteri 
dipendentemente dal tipo di DPI e dall’organizzazione aziendale: occhiali anti-X possono essere 
verificati efficacemente attraverso la sola ispezione visiva, grembiuli e collari anti-X attraverso 
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controllo a vista e controllo radioscopico effettuati, dipendentemente dalle scelte organizzative 
aziendali e dalle indicazioni dell’esperto di radioprotezione o direttamente dall’esperto di 
radioprotezione se esplicitamente incaricato nell’ambito di quanto indicato all’art. 130, o da 
Tecnici Sanitari di Radiologia Medica (TSRM), individuati e formati formati come peraltro 
previsto all’art. 111, comma 3 lettera f) o in outsourcing. In ogni caso la procedura di verifica 
comprensiva di tipologia e frequenze di verifica, soggetti direttamente coinvolti, esito delle 
verifiche, criteri di accettabilità, riferimenti alle norme di buona tecnica applicabili ed eventuali 
azioni correttive devono essere tracciabili presso il DDL (14, 34, 35, 36). 

Sulla base di quanto sopra indicato l’esperto in radioprotezione deve: 
‒ essere coinvolto sia nella procedura di acquisto dei dispositivi di protezione anti-X che 

nella procedura di accettazione fornendo indicazioni in merito alle loro caratteristiche e al 
loro potere di attenuazione; 

‒ verificare la conformità dei dispositivi di protezione rispetto a quanto richiesto prima del 
loro impiego; 

‒ fornire indicazioni al DDL in merito alle modalità di conservazione e verifica al fine 
garantirne lo stato di efficienza; 

‒ dare indicazioni affinché i DPI che a seguito delle verifiche periodiche non risultino 
conformi vengano ritirati.  

All’esperto di radioprotezione compete la facoltà di definire il criterio da utilizzare per scartare 
DPI non conformi sulla base delle norme di buona tecnica (20). 

3.2.  Monitoraggio delle esposizioni dei lavoratori  
e degli ambienti di lavoro 

3.2.1.  Grandezze dosimetriche di interesse per il monitoraggio ambientale 
e della esposizione degli operatori 

La valutazione della dose da esposizione esterna deve essere effettuata dall’esperto di 
radioprotezione ai sensi di quanto indicato all’art. 130, comma 1, lettera d) secondo le norme di 
buona tecnica applica applicabili (art. 130 commi 3, 5, 6) e le modalità con cui la dose (efficace 
ed equivalente) viene valutata in presenza dei DPI, deve essere tracciabile nel registro delle 
valutazioni previsto dall’allegato XXIII del decreto. Per gli operatori classificati esposti (A o B) 
la valutazione della dose deve essere effettuata attraverso l’impiego di dosimetri individuali 
facendo riferimento anche alle misure dosimetriche ambientali nonché, in casi particolari, alle 
valutazioni relative agli altri lavoratori o a valutazioni dosimetriche pregresse (es. nel caso di 
smarrimento o mancata consegna del dosimetro). 

Le valutazioni dosimetriche individuali e ambientali devono essere effettuate utilizzando 
dosimetri tarati nei termini delle grandezze operative della radioprotezione. 

In particolare si ricorda che: 
‒ Hp(10) risulta essere la miglior valutazione della dose efficace nel caso di irradiazione 

uniforme del corpo; 
‒ Hp(3) è la grandezza operativa appropriata per la valutazione della dose equivalente al 

cristallino.  
‒ Hp(0,07) è la grandezza operativa appropriata per la valutazione della dose equivalente 

alla cute, riferita alla media su1cm2 indipendentemente dall’area esposta, e alle estremità. 



Rapporti ISTISAN 21/1 

 72 

Nelle more dell’attuazione di quanto previsto dall’art. 155 del DL.vo 101/20 e in particolare 
del decreto ivi previsto è mandatorio che i risultati delle letture dosimetriche vengano forniti da 
servizi di dosimetria in possesso dei riquisiti minimi di qualità previsti dall’art. 127.  

3.2.2.  Dosimetri personali (passivi e attivi):  
finalità, caratteristiche e utilizzo 

I principali obiettivi di un programma di monitoraggio individuale delle esposizioni da 
irradiazione esterna sono:  

– consentire una valutazione della dose efficace o della dose equivalente alla cute, alle 
estremità o al cristallino, al fine di dimostrare il rispetto dei limiti di dose nell’ambito 
dell’applicazione del principio di ottimizzazione; 

– fornire, in caso di esposizioni accidentali, informazioni utili per definire l’opportunità e il 
tipo di sorveglianza sanitaria o il trattamento appropriato. 

Il monitoraggio individuale routinario consiste nella valutazione dell’esposizione attraverso 
l’impiego delle grandezze operative della radioprotezione misurate dai dosimetri personali. 

Il monitoraggio deve essere svolto in maniera appropriata, secondo le norme di buona prassi, 
in maniera praticabile e secondo una periodicità definita.  

Nel caso di alcuni tipi di monitoraggio (es. dosimetria delle estremità e del cristallino) risulta 
estremamente importante il confronto con gli operatori per condividere il miglior tipo e la 
migliore modalità di utilizzo dei dosimetri  

Relativamente all’esposizione esterna, la valutazione della dose dei lavoratori è eseguita 
mediante l’utilizzo di dosimetri personali che si differenziano, sulla base del loro principio di 
funzionamento, in passivi e attivi (17, 37, 38, 39). 

Per una corretta misura dell’esposizione rivestono una fondamentale importanza le modalità 
di utilizzo e di gestione dei dosimetri personali passivi, che devono essere oggetto di informazione 
specifica e periodicamente ripetuta. 

Al fine di fornire un supporto operativo in tal senso, vengono individuate di seguito le 
principali raccomandazioni generali sull’utilizzo dei dosimetri. Il dosimetro: 

‒ è strettamente personale, non può essere ceduto o prestato a persona diversa 
dall’assegnatario né può essere impiegato presso altri Enti, salvo diversa indicazione; 

‒ non deve essere esposto a fonti di calore né sottoposto a pressioni. Sia l’involucro che il 
dosimetro non devono essere manomessi; 

‒ deve sempre essere utilizzato correttamente e posizionato seguendo le disposizioni 
dell’Esperto di radioprotezione; 

‒ ad anello o a bracciale deve essere posizionato prima di effettuare ogni procedura che 
comporti esposizioni a radiazioni ionizzanti e deve essere rivolto verso la sorgente di 
radiazione; 

‒ al termine del lavoro deve essere riposto in un luogo ove non sussista alcuna possibilità 
d’esposizione alle radiazioni ionizzanti; 

‒ non deve essere esposto di proposito a sorgenti di radiazioni ionizzanti; 
‒ deve essere sostituito dal lavoratore con la periodicità definita e secondo le procedure 

aziendali; l’eventuale deterioramento o smarrimento del dosimetro deve essere segnalato 
tempestivamente secondo le procedure aziendali. 

3.2.2.1. Dosimetri personali passivi  
I dosimetri attualmente impiegati per la dosimetria del personale sono dosimetri passivi: 

dosimetri a film, dosimetri a termoluminescenza (Thermo Luminescence Dosimeter, TLD) e 
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dosimetri a luminescenza stimolata otticamente (Optically Stimulated Luminescence, OSL). Tali 
dosimetri, pur basandosi su tecnologie consolidate, non consentono la determinazione della dose 
in tempo reale. 

I dosimetri passivi, nel caso in esame, sono di norma utilizzati per la valutazione della dose: 
‒ dose efficace; 
‒ dose equivalente alle estremità (mani, avambracci);  
‒ dose equivalente al cristallino. 
Le principali caratteristiche di un dosimetro, cui fare riferimento per caratterizzarne le 

prestazioni, riguardano: sensibilità e risoluzione, range di linearità e soglia di rivelazione. Le 
principali caratteristiche dei singoli tipi di dosimetri passivi sono riportate nell’allegato A3.2.2.1. 

3.2.2.2. Dosimetri personali attivi 
Nei dosimetri passivi, le fasi di esposizione e di lettura dello strumento avvengono in momenti 

separati. Nel settore dell’interventistica, però, gli operatori possono ricevere dosi relativamente 
alte e quindi la possibilità di poter valutare in tempo reale la dose personale (o il suo rateo) riveste 
particolare interesse soprattutto in fase di formazione e avviamento dell’attività. La necessità di 
poter disporre di uno strumento efficace, in grado di fornire misure in tempo reale, ha portato allo 
sviluppo dei dosimetri personali attivi (Active Personal Dosimeter, APD).  

La maggior parte di tali dosimetri rileva fotoni ed elettroni tramite uno o più semiconduttori 
al silicio, con diverse soglie di filtrazione e rilevazione, e con algoritmi di combinazione dei 
segnali in uscita al rivelatore, oppure tramite tubi Geiger-Müller. I dosimetri attivi presenti in 
commercio sono stati sottoposti, nell’ambito del progetto ORAMED (40, 41), a una serie di test 
eseguiti sia in laboratorio sia in ospedale e quindi, in quest’ultimo caso, in condizioni cliniche. I 
risultati degli studi evidenziano che quasi tutti gli APD esaminati hanno fornito una risposta più 
o meno dipendente dal rateo di dose; ciò implica che essi possano essere usati per il monitoraggio 
di routine, a patto che si introducano opportuni fattori di correzione: un modello di APD, in 
particolare, ha presentato problemi di risposta angolare in caso di basse energie e un altro modello 
di APD, dotato di tubo Geiger-Müller, in modalità pulsata non ha rilevato alcun segnale.  

I dosimetri personali attivi devono soddisfare i requisiti dello standard IEC 61526 (42). 
Si riportano, di seguito, alcune raccomandazioni da seguire in merito alla scelta dei dosimetri 

personali attivi in radiologia e cardiologia interventistica: 
‒ la risposta in energia deve essere entro l’intervallo (0,71-1,67) per il range di energia 20-

100 keV; 
‒ la risposta angolare deve essere entro l’intervallo (0,71-1,67) per angoli da 0° a 60° rispetto 

alla direzione di riferimento e per energie nel range 20-100 keV; 
‒ il massimo rateo di equivalente di dose personale, richiesto dalla IEC, è di 1 Sv/h. Dal 

momento che i ratei di dose possono essere elevati in prossimità del fascio diretto, se un 
APD è in grado di misurare valori di rateo più alti bisogna tenerne conto (è una caratteristica 
positiva). In ogni caso l’APD dovrebbe essere in grado di fornire almeno un allarme per 
ratei di equivalente di dose personale > 1 Sv/h; 

‒ dal momento che gli standard attuali non tengono in considerazione campi di radiazione 
pulsata, è necessario avere informazioni sulle caratteristiche degli APD in presenza di 
campi pulsati simili a quelli di impiego clinico (es. l’effetto della frequenza e dell’ampiezza 
dell’impulso sulla risposta relativa al rateo di equivalente di dose personale). Possono 
essere usate varie fonti di informazione quali i risultati dei test eseguiti all’interno del 
Progetto ORAMED o quelli eventualmente eseguiti dal produttore. È possibile eseguire 
anche misure in proprio ricorrendo a fantocci ISO di tipo slab, per simulare il paziente e 
gli operatori, e affiancando un dosimetro passivo all’APD. Occorre comunque sempre tener 
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presente che queste misure sono alquanto complesse da effettuare e che alcuni dosimetri 
attivi non sono in grado di misurare i ratei tipici del fascio diretto. 

Gli APD, oltre a fornire in tempo reale l’informazione agli operatori sui livelli di esposizione 
in funzione della procedura/proiezione eseguita e a consentire il monitoraggio continuo della dose 
cumulata nel tempo, svolgono un ruolo importante nella ottimizzazione delle esposizioni (ruolo 
educativo) in quanto consentono agli operatori di individuare le proiezioni radiologiche, le 
modalità d’uso dell’apparecchiatura e le posizioni nella sala che forniscono i ratei di esposizione 
più elevati. 

3.2.3. Dosimetri ambientali (passivi e attivi) 

Il monitoraggio ambientale viene eseguito per consentire essenzialmente i seguenti obiettivi: 
‒ dare evidenza della corretta classificazione delle zone ai fini della radioprotezione; 
‒ concorrere alla valutazione delle dosi assorbite dai lavoratori e dall’individuo 

rappresentativo; 
‒ verificare l’efficacia dei dispositivi di protezione e delle barriere protettive; 
‒ verificare l’assenza di situazioni a rischio o anomale. 
Tali controlli vengono eseguiti con metodi diversi, secondo le indicazioni dell’Esperto di 

radioprotezione, attraverso l’utilizzo di dosimetri passivi o attivi, di seguito citati e descritti in 
maggior dettaglio in allegato A3.2. Il posizionamento del dosimetro ambientale, ovbe possibile, 
dovrebbe essere rappresentativo della posizione degli operatori. Ai fini del processo di 
ottimizzazione, oltre alla dosimetria ambientale di routine, potrebbe essere utile anche eseguire 
misure di di H*(10) attraverso monitor portatili in condizioni simulate al variare dei parametri di 
esposizione (43). 

3.2.3.1. Dosimetri ambientali passivi 
Sono dosimetri del tipo a film-badge, TLD o OSL (44) la cui installazione e permanenza, nei 

punti di controllo, è di 2-3 mesi; in tal modo si ottiene una determinazione reale della esposizione 
dovuta al carico di lavoro effettivo e a tutte le modalità di impiego della apparecchiatura 
radiologica (tecniche di esposizione, correnti, tensioni ecc.) e, nel caso di valutazioni ambientali 
finalizzate al rispetto dei limiti di dose per la popolazione, una adeguata sensibilità. 

3.2.3.2. Dosimetri ambientali attivi 
Sono dosimetri di tipo portatile. Per misure di carattere ambientale vanno utilizzate di norma 

camere di ionizzazione ad alto volume tarate in termini di H*(10). Non va dimenticato che la 
conoscenza dei campi di radiazione nelle aree occupate dagli operatori unitamente alla sempre 
più frequente informatizzazione dei verbali di sala operatoria, e alla conseguente possibilità di 
utilizzare in maniera agevole le registrazioni effettuate secondo quanto prescritto dall’art. 168, 
comma 1, possono costituire un utile ausilio sia nella valutazione della dose assorbita in caso di 
anomale letture dosimetriche, sia in caso di mancata riconsegna dei dosimetri per qualsivoglia 
motivo. 

3.2.3.3 Valutazione della dose efficace 
Secondo le più recenti raccomandazioni, per la valutazione della dose efficace in radiologia 

interventistica possono essere usati due diversi metodi: 
‒ dosimetro posizionato al di fuori del camice anti-X (6 ,13); 
‒ doppio dosimetro (6, 13, 36, 39) 
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Il primo metodo consiste nel valutare la dose efficace tramite un solo dosimetro personale 
posto al di fuori del camice protettivo all’altezza del torace e adottando un fattore di correzione 
che dipende dall’attenuazione offerta dal camice calcolata per l’energia media della radiazione 
diffusa.  

Il metodo inoltre permette la valutazione dell’esposizione delle parti del corpo non protette e 
in particolare, con le eventuali correzioni, il campo di radiazioni che interessa la testa e in 
particolare il cristallino. 

Il metodo del doppio dosimetro (6, 13, 36, 39) permette di valutare la dose efficace mediante 
l’uso di 2 dosimetri personali: un dosimetro posizionato sopra il camice e un dosimetro sotto il 
camice a livello del torace/addome entrambi tarati in Hp(10). La dose efficace può quindi essere 
valutata mediante uno degli algoritmi proposti in letteratura (6, 45, 46). 

Il metodo consente, in linea di massima, una maggior precisione e sensibilità, ma può essere 
affetto da errori dovuti alla possibilità di inversione tra i 2 dosimetri usati. L’algoritmo più 
appropriato da utilizzare dovrebbe essere scelto dopo un’attenta valutazione in quanto, tra quelli 
proposti in letteratura, esistono differenze rilevanti. 

Sulla base delle raccomandazioni fornite dalla ICRP (6) per il personale dotato di un dosimetro 
da portarsi al di fuori del grembiule e uno al di sotto, il dosimetro al di fuori del grembiule (oltre 
a fornire gli elementi per la valutazione della dose equivalente al cristallino) consentirà una stima 
sufficientemente accurata della dose efficace (E) attraverso una delle relazioni di seguito indicate 
(47): 

valore con collare paratiroideo valore senza collare paratiroideo 
E = 0,84 x Hw + 0,051 x Hn E = 0,79 x Hw + 0,100 x Hn 
E= 1 x Hw + 0,05 x Hn E= 0,71 x Hw + 0,05 x Hn 

E= 1 x Hw + 0,100 x Hn 
in cui  
Hw = Valore di Hp(10) desunto dal dosimetro portato al di sotto del grembiule anti-X; 
Hn = Valore di Hp(10) desunto dal dosimetro portato al di fuori del grembiule anti-X e utilizzabile 
anche ai fini della valutazione della dose equivalente al cristallino.  

Per il personale dotato di un solo dosimetro da portarsi al di fuori del grembiule anti-X la 
relazione: 

E = 0,10 x Hn 
consente di valutare in maniera conservativa la dose efficace per la maggior parte del personale 
addetto alle attività di radiologia interventistica (6). 

In definitiva, entrambi i metodi possono essere accettabili e la scelta di quello da impiegare 
dipende da una valutazione della sensibilità richiesta e dall’entità dei livelli di esposizione a cui 
sono sottoposti gli operatori: in particolare l’impiego del doppio dosimetro è raccomandato se il 
campo di radiazioni cui è esposto l’operatore è superiore a 2 mSv/mese (6). 

Nella scelta tra le diverse opzioni dovranno essere valutate anche le fonti di errore, che 
dipendono da diversi fattori quali: semplicità e sostenibilità del metodo, numero di operatori 
coinvolti, tipologia di camici di protezione personali, tipologia dell’attività svolta (es. per l’attività 
in urgenza il livello di attenzione degli operatori verso l’uso del/dei dosimetro/i può essere 
ridotta), possibile presenza di operatori occasionali, modalità di gestione di DPI e dosimetri, 
possibilità di svolgere controlli accurati sulle modalità di utilizzo di DPI. La scelta del metodo 
non può, quindi, che essere fatta su considerazioni svolte a livello locale che l’esperto di 
radioprotezione dovrà compiere prima di definire il programma di monitoraggio individuale, 
verificare ed eventualmente modificare in fase di esercizio dell’attività e documentare nell’ambito 
dei criteri della sorveglianza fisica previsti dall’allegato XXII del DL.vo 101/20.  
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3.2.4. Valutazione della dose alle estremità 

La valutazione della dose equivalente alle estremità attraverso un monitoraggio individuale è 
indicata quando l’operatore operi con le mani in prossimità del campo di radiazioni emergente 
dal paziente e qualora, sulla base della stima del rischio, l’operatore sia suscettibile del 
superamento dei 3/10 dei limiti di dose.  

La dose alle estremità, in questi casi, deve essere misurata con un dosimetro Hp (0,07) ad anello 
o a bracciale (in quest’ultimo caso occorre prestare attenzione alla possibile sottostima della dose 
alla mano) indossato sulla mano più esposta e rivolto verso la sorgente di radiazione. 
Un’eventuale lutazione iniziale della dose equivalente alle estremità inferiori effettuata attraverso 
la caratterizzazione del campo di radiazioni attorno al lettino, può servire per ottimizzare le 
posizioni e le schermature locali, ma non deve portare alla decisione di procedere a un controllo 
sistematico della dose equivalente a piedi/caviglie. L’adozione e l’utilizzo costante di schermi di 
protezione applicati al tavolo portapaziente previene sicuramente elevate esposizioni a piedi e 
caviglie quando si operi con il tubo radiogeno sotto il tavolo. 

La stima di dose alla pelle in radiologia interventistica si ritiene non necessaria, ma può essere 
ovviamente effettuata se l’esperto di radioprotezione lo ritiene opportuno.  

3.2.5. Valutazione della dose al cristallino 

La valutazione della dose al cristallino presenta molteplici difficoltà operative e dosimetriche 
in quanto può essere affetta da numerosi errori o incertezze quali, ad esempio: posizionamento 
del dosimetro, posizione relativa operatore-centro diffusore, grado di rotazione del capo 
dell’operatore, stima della attenuazione offerta dagli occhiali di protezione indossati. 

Sono pertanto in corso studi per lo sviluppo di metodologie più accurate che tengano conto 
della particolare geometria di esposizione del cristallino, con rotazione continua del capo rispetto 
alla sorgente di esposizione e della presenza, costante o saltuaria, di occhiali di protezione.  

Per gli operatori interventisti abitualmente prossimi al tavolo del paziente, suscettibili di 
superamento del valore di 15 mSv/anno, si ritengono indispensabili l’impiego di occhiali anti-X 
con protezione laterale e/o utilizzo di protezioni pensili e la valutazione della dose equivalente al 
cristallino.  

Per la valutazione della dose equivalente al cristallino si raccomanda di utilizzare un dosimetro 
per la misura di Hp(3), da portare sulla fronte o lateralmente (in base alla posizione relativa 
operatore-centro diffusore). Vista, però, la difficoltà di taratura di questi dosimetri da parte dei 
laboratori di calibrazione, per l’esposizione a raggi X della qualità impiegata in radiologia 
interventistica, è attualmente accettabile anche una calibrazione in Hp(0,07) o Hp(10). La 
valutazione della dose equivalente al cristallino dovrà essere corretta tenendo conto della 
attenuazione offerta dagli occhiali di protezione e della frequenza del loro utilizzo (costante o 
saltuario). 

Per la valutazione della dose al cristallino si rimanda a quanto riportato in allegato A3.2.4. 
Risulta anche accettabile l’utilizzo di dosimetri posizionati al di fuori del grembiule anti-X: in 

buona sostanza il dosimetro portato al di fuori del grembiule anti-X potrebbe essere impiegato 
come dosimetro al fine della valutazione della dose efficace (come unico dosimetro oppure 
abbinato a un secondo dosimetro al di sotto del grembiule anti-X) e contemporaneamente fornire 
una indicazione conservativa del campo di radiazioni che interessa il cristallino garantendo quindi 
un sistema dosimetrico semplice, facilmente realizzabile e col minor impatto possibile 
sull’operatore. In ogni caso le scelte operative e valutative indicate dall’esperto in radioprotezione 
devono essere esplicitate nella documentazione relativa alla sorveglianza fisica della 
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radioprotezione laddove vanno indicati i criteri e le modalità di esercizio della sorveglianza fisica 
(allegato XXIII del DL.vo 101/20). 

3.2.6. Accuratezza delle valutazioni di dose 

È importante sottolineare che la valutazione delle dosi efficaci ed equivalenti deriva dal 
risultato di misure i cui valori sono affetti da incertezze. Numerose risultano essere le fonti di 
incertezza: dal punto di vista metrologico, infatti, i servizi di dosimetria sono tenuti a rispettare un 
livello di accuratezza che può variare dal quasi il +/-100 % nel campo delle basse dosi (50 - 100 
µSv) a circa il +50 % -35 % nel range delle dosi di interesse per il presente documento, cioè quelle 
comprese tra 1 e 10 mSv. I limiti sopraindicati valgono per irraggiamenti frontali e angolari fino a 
60° rispetto alla direzione incidente del fascio. Inoltre le modalità di taratura dei dosimetri nel 
range di interesse prevedono la loro irradiazione a fasci diretti di raggi X (almeno per quanto 
riguarda il caso in esame) la cui distribuzione è definita dalle norme ISO4037 (48), quindi con 
caratteristiche che possono differire da quelle a cui sono sottoposti nelle condizioni di reale 
esercizio. In aggiunta le condizioni geometriche di irraggiamento durante l’impiego reale del 
dosimetro possono superare il limite di 60°, penalizzando fortemente l’accuratezza del responso 
dosimetrico. Va poi tenuto conto di tutte le possibili incertezze legate all’impiego dei dosimetri 
da parte degli operatori e nell’utilizzo dei DPI da cui la valutazione della dose dipende. Di tutto 
ciò, l’ER dovrà tenere conto in relazione all’importanza, anche dal punto di vista medico legale, 
che l’atto di “valutazione” della dose assorbita assume (49, 50). 

3.2.7.  Relazione tra dose agli operatori e numero  
e tipo di procedure eseguite 

In varie circostanze si è ribadito il concetto della difficoltà di standardizzare le condizioni 
operative delle procedure interventistiche, anche se tale standardizzazione avrebbe sicuramente 
un’utilità nei processi di ottimizzazione della dose al paziente e agli operatori. Un elemento 
imprescindibile, ma non chiaramente l’unico fattore che permette di inquadrare i livelli attesi di 
esposizione, consiste nel considerare la tipologia e la frequenza dell’attività svolta dagli operatori. 

Sulla dose possono influire pesantemente diversi fattori che non sono correlati al tipo di 
procedura: 

‒ esperienza degli operatori; 
‒ tipo e l’evoluzione tecnologica dell’apparecchiatura utilizzata; 
‒ complessità della singola procedura;  
‒ corporatura del paziente. 
Ciascuno di tali parametri può essere associato a un fattore moltiplicativo di dose di valore 2 

o 3, per cui differenze di almeno un ordine di grandezza nell’ambito della stessa procedura 
possono essere facilmente riscontrate.  

Altri fattori che invece risultano associati direttamente al protocollo tecnico della procedura 
sono: 

‒ il tipo di accesso utilizzato e la posizione relativa tra operatori, paziente e tubo radiogeno; 
‒ le dimensioni del fascio radiante; 
‒ le sequenze di grafia normalmente utilizzate; 
‒ l’utilizzo e l’efficacia dei dispositivi di protezione collettiva. 
Rispetto a queste caratteristiche peculiari, si possono inquadrare i diversi ambiti delle 

procedure interventistiche con un confronto delle diverse condizioni di lavoro: neuroradiologia 
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interventistica (51), cardiologia interventistica ed elettrofisiologia (52), radiologia interventistica 
vascolare (53, 54), radiologia interventistica extravascolare (54). 

Si può inoltre cercare di stabilire una correlazione tra dose agli operatori e indicatori di dose 
al paziente: ad esempio, una modalità diversa di considerare la dipendenza della dose agli 
operatori dal carico di lavoro è quella di valutare la correlazione con il KAP. Tale approccio offre 
diversi vantaggi: oltre a essere disponibile su tutte le unità di nuova installazione, tiene conto della 
durata dell’esposizione, dell’intensità del fascio e delle sue dimensioni (parametri che hanno 
influenza diretta sulla radiazione diffusa). È così possibile scorporare, ad esempio, la variabilità 
associata alla complessità della procedura o all’esperienza degli operatori, ed è possibile valutare 
i rapporti tra dose a operatori e KAP per le diverse posizioni possibili, ricavando di conseguenza 
la stima di dose per singola procedura (55). Diversi lavori presenti in letteratura mostrano linee 
di isokerma nello spazio circostante il fascio proprio in termini di questo rapporto (43, 55, 56, 57, 
58). 

Per la valutazione della dose al cristallino questo tipo di approccio non è appropriato (anche 
se in letteratura sono riportati alcuni indici di correlazione tra KAP e dose equivalente al 
cristallino) e può essere impiegato esclusivamente ai fini della individuazione del gruppo di 
operatori da considerarsi più a rischio (59). 

3.2.8.  Criteri di valutazione della qualità del monitoraggio  
della esposizione degli operatori  
e applicazione del principio di ottimizzazione 

3.2.8.1. Premessa 
L’applicazione del principio di ottimizzazione nelle attività sanitarie implica il superamento 

di difficoltà pratiche legate all’elevato numero di soggetti potenzialmente esposti, alle molteplici 
fonti di rischio radiologico e all’ampia diversificazione nei livelli di rischio. 

È però possibile individuare una metodologia che, attraverso semplici indicatori, consenta di 
applicare concretamente il principio e di valutare se il rischio individuale si collochi o meno in 
un intervallo di accettabilità. 

3.2.8.2. Livelli di riferimento 
In linea di principio, tutti gli aspetti relativi al programma di sorveglianza fisica dovrebbero 

essere periodicamente sottoposti a verifica al fine di perseguire l’obiettivo della ottimizzazione 
della protezione. Risulta però necessario individuare strumenti che consentano di attuare 
interventi, laddove necessario, identificando in maniera motivata le priorità e di definire vincoli 
dosimetrici in maniera motivata. 

Per definire un intervallo di valori dosimetrici che consenta l’identificazione di priorità legate 
all’applicazione del principio di ottimizzazione può risultare appropriato il riferimento ai risultati 
delle valutazioni dosimetriche individuali. Il limite superiore di tale intervallo (Dlim), non può 
che essere definito dal limite di dose efficace per i lavoratori esposti (20 mSv/anno), mentre il 
limite inferiore Neglegible Individual Risk Level (NIRL) può essere definito come il valore di 
dose efficace annuale al di sotto del quale il rischio individuale risulta così basso da non 
giustificare alcuno sforzo teso alla sua ulteriore riduzione: in buona sostanza, per definizione, 
come NIRL potrebbe essere individuato il valore di 10 µSv/anno inteso, nel suo significato 
autentico, come valore dosimetrico al di sotto del quale l’entità del rischio può essere trascurata 
anche al fine del rispetto del principio di ottimizzazione. 
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Sotto tali condizioni il range di dosi individuali, al cui interno applicare il principio di 
ottimizzazione, risultando compreso tra il valore di Dlim (20 mSv/anno) e il valore di NIRL (0.01 
mSv/anno) riguarderebbe la quasi totalità degli esposti: pertanto è opportuno, e per certi aspetti 
necessario, definire ulteriormente gli intervalli dosimetrici all’interno dei quali concentrare gli 
sforzi focalizzando l’attenzione sugli individui per i quali è più ragionevole cercare di ottenere 
una riduzione del rischio. Infatti ci si attende che una grande percentuale di addetti assorba dosi 
efficaci relativamente modeste e solo una piccola frazione assorba dosi efficaci 
radioprotezionisticamente significative sul piano individuale. 

Uno dei metodi utilizzabili allo scopo è basato sull’utilizzo di livelli di riferimento (da non 
confondere con i “Livelli Diagnostici di Riferimento”, LDR), vale a dire sull’utilizzo di valori 
dosimetrici individuali che, se superati, implicano la necessità di intraprendere delle azioni. Può 
quindi opportuno definire un Individual Reference Range (IRR): valori dosimetrici al di sopra di 
tale range dovrebbero automaticamente originare indagini e, se del caso, la necessità di 
intraprendere delle azioni tese alla riduzione del rischio, mentre valori dosimetrici all’interno del 
range dovrebbero essere considerati comunque come meritevoli di attenzione. 

Si noti comunque che l’estremo superiore dell’IRR non va inteso come un limite perché, in 
talune circostanze, anche un valore dosimetrico maggiore dell’estremo superiore di IRR potrebbe 
risultare già ottimizzato e pertanto non necessitare di interventi. L’attuazione del processo di 
ottimizzazione in radiologia interventistica quindi deve essere inteso come il procedere di una 
serie di decisioni e di possibili azioni in larga misura intuitive, qualitative e basate sull’esperienza 
e la conoscenza diretta delle situazioni da parte dell’esperto di radioprotezione e da una forte 
interazione e integrazione con le attività dello specialista in fisica medica. In linea di principio la 
pratica implementazione del principio di ottimizzazione implica quindi l’attuazione dei seguenti 
step: 

– identificazione del problema particolare; 
– identificazione delle possibili soluzioni; 
– acquisizione delle informazioni relative all’ottimizzazione di ogni possibile soluzione; 
– applicazione di un processo decisionale; 
– implementazione della soluzione ritenuta ottimale; 
– valutazione dei risultati e dell’efficacia dei provvedimenti adottati. 
La principale tecnica per identificare i problemi è naturalmente costituita dalla analisi 

periodica delle dosimetrie personali e dal loro confronto con l’IRR secondo il diagramma di flusso 
indicato; utile allo scopo può essere l’analisi periodica delle valutazioni dosimetriche ambientali. 

Ovviamente il non superamento dell’IRR è condizione necessaria ma non sufficiente ad 
attestare che una situazione è ottimizzata: infatti solo la verifica diretta delle procedure consente 
di identificare situazioni che sfuggono al monitoraggio individuale o ambientale (es. situazioni in 
cui i dosimetri non vengono utilizzati o vengono utilizzati in maniera scorretta). 

3.2.8.3. Elementi utili alla definizione degli IRR 
Premesso che la specificità delle situazioni lavorative in ambito sanitario non consente di 

identificare un approccio rigido e univoco alla definizione degli IRR, è comunque possibile 
fornire indicazioni di carattere generale utili ad applicare una metodologia basata sulla revisione 
periodica delle dosi assorbite dai lavoratori. 

Condizione necessaria per la definizione degli IRR è l’analisi statistica delle dosi assorbite su 
un periodo di tempo significativo utilizzando le seguenti avvertenze: 

– i dati dosimetrici dovrebbero essere aggregati su base trimestrale indipendentemente dalla 
frequenza di sostituzione dei dosimetri che, per le attività in oggetto, potrebbe essere 
mensile: valutazioni basate su periodo più breve possono infatti risentire eccessivamente 
delle fluttuazioni dei carichi di lavoro individuali tipiche delle attività sanitarie, mentre 
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periodicità superiori possono risultare troppo poco sensibili al fine di identificare problemi 
potenziali; 

– i dati dosimetrici dovrebbero essere oggetto di una semplice analisi statistica che consenta 
di valutarne la distribuzione e i principali indicatori (media e distanza interquartile); 

– al fine di non risentire delle fluttuazioni nei carichi di lavoro tipiche delle attività sanitarie 
e di ottenere comunque la necessaria sensibilità, le distribuzioni dosimetriche dovrebbero 
essere definite per ciascuna attività e figura professionale di interesse e riferite a una storia 
di almeno 2 anni (8 trimestralità); 

– il limite superiore dell’IRR dovrebbe essere scelto in modo tale da includere nel processo 
di ottimizzazione una piccola frazione di lavoratori: tenuto conto delle tipiche distribuzioni 
dosimetriche, a tale scopo può essere impiegato un valore dosimetrico pari a 2 o 3 volte il 
valore medio della distribuzione trovata. 

– il limite inferiore dell’IRR dovrebbe essere scelto in modo da escludere una frazione del 
70% - 80% dei lavoratori sottoposti a sorveglianza dosimetrica; 

In Figura 3.2 è mostrata, a titolo esemplificativo, una tipica distribuzione delle dosi efficaci 
trimestrali assorbite dal personale medico. 

 

Figura 3.2. Distribuzione tipica delle dosi efficaci trimestrali assorbite dal personale medico  

Come si può osservare la distribuzione è di tipo lognormale. Il limite inferiore dell’IRR è stato 
posto pari al valore medio della distribuzione: in tal modo viene escluso dal processo di 
ottimizzazione una frazione di lavoratori pari a circa il 75%. Il limite superiore è posto pari al 
doppio del valore medio: in tal modo al di sopra del limite superiore dell’IRR è ricompresa una 
frazione pari a circa il 15 % di lavoratori. Come si può osservare l’IRR divide la distribuzione dei 
valori dosimetrici in tre zone cui corrispondono diverse azioni: 
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– valori dosimetrici > NIRL ma <IRR: i valori dosimetrici che si collocano in tale regione, 
sono semplicemente registrati e non sono oggetto del processo di ottimizzazione. 

– valori dosimetrici all’interno del IRR: tali valori possono essere oggetto di attenzione ad 
esempio là dove esistano condizioni che facciano sospettare una situazione non ottimizzata. 

– valori dosimetrici >IRR e < Dlim: i valori dosimetrici che si collocano in tale regione 
dovrebbero essere sicuramente oggetto di indagine ed eventualmente far scattare il 
processo di ottimizzazione.  

Si può osservare che il valore aggiunto del metodo sta proprio nel fatto che consente di 
focalizzare in maniera evidente e oggettiva l’attenzione su un gruppo limitato di lavoratori che 
assorbe le dosi maggiormente significative. In tal caso è importante concentrare gli sforzi 
sull’identificazione delle cause che portano al loro eventuale superamento, tenendo conto che il 
superamento del limite superiore dell’IRR non è necessariamente indice di una situazione non 
ottimizzata. Nonostante il progressivo ridimensionamento del concetto di “dose collettiva” non 
va, inoltre, sottovalutato il fatto che una riduzione di dose efficace assorbita anche per un numero 
relativamente piccolo di individui soggetti a esposizioni rilevanti, oltre a ridurre il rischio 
individuale per i soggetti direttamente esposti, contribuisce in maniera rilevante alla riduzione 
della dose collettiva efficace. 

Per quanto attiene i valori di dose equivalente assorbita dalle estremità e dal cristallino, in 
considerazione del diverso significato assunto dai pertinenti limiti di dose equivalente che sono 
definiti in relazione alle soglie per il verificarsi di lesioni tissutali, può essere sufficiente 
identificare un livello di indagine pari a 1/3 dei pertinenti limiti di dose equivalente ricondotti su 
base trimestrale. 

L’attuazione periodica del processo indicato, peraltro molto simile alle tipiche metodiche 
basate sul flusso PDCA legato ai sistemi qualità, consente di dare efficacia al un monitoraggio 
dosimetrico nonché attuazione pratica a quanto indicato all’art. 122 del DL.vo 101/20.  

Nei precedenti paragrafi sono state illustrate le caratteristiche che devono possedere le diverse 
tipologie di dosimetri e i protocolli di monitoraggio con le sedi previste di valutazione per i 
lavoratori esposti di categoria A e B. Pertanto, considerando i criteri indicati e gli altri parametri 
che contribuiscono al risultato finale in termini di solidità e affidabilità dei dati raccolti, la qualità 
finale del monitoraggio potrà essere sottoposta a valutazione. 

3.3.  Norme di buona tecnica per la radioprotezione 
degli operatori 

Il numero di procedure invasive eseguite ogni anno (in cardiologia interventistica ed 
elettrofisiologia, in neuroradiologia, in radiologia interventistica vascolare ed extravascolare) è in 
continuo aumento e ciò è motivato dal beneficio dimostrato sia nei risultati terapeutici sia in 
termini prognostici quod vitam sia per la minor invasività rispetto a un atto chirurgico 
convenzionale sul paziente. I neuroradiologi, i radiologi interventisti, i cardiologi interventisti e 
gli elettrofisiologi si avvalgono della fluoroscopia tanto per la diagnosi quanto per il trattamento 
delle diverse patologie (5, 60). 

Il miglioramento dei dispositivi e delle metodiche disponibili consente di intervenire su 
pazienti affetti da patologie vascolari o cardiologiche sempre più complesse: ciò si traduce, in 
tutte le discipline considerate, in un aumento della durata degli interventi con la necessità di 
acquisire un maggior numero di immagini cineangiografiche/seriografiche e con un aumento delle 
dosi erogate (e quindi dell’esposizione professionale degli operatori coinvolti). Inoltre, durante la 
maggior parte delle procedure interventistiche i medici specialisti (e meno frequentemente, se non 
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occasionalmente, il personale infermieristico di sala, i TSRM e i medici anestesisti) sono obbligati 
a rimanere in prossimità del paziente che, come già detto, rappresenta la principale fonte di 
radiazione diffusa. 

A differenza di altre parti del corpo, il cristallino e le mani non sono adeguatamente protetti: 
in particolare, le dosi registrate al polso sinistro e all’occhio sinistro sono significativamente 
superiori di quelle rilevabili a destra, nelle stesse sedi (58, 61). 

3.3.1.  Norme e indicazioni di buona tecnica per le diverse tipologie  
di procedure 

Le aree cliniche prese in considerazione, in cui si eseguono le procedure di radiologia 
interventistica e di cui si dispone di consolidate valutazioni dosimetriche, sono le seguenti: 

a. Cardiologia invasiva 
a1. Emodinamica (39, 62) 
a2. Elettrofisiologia (63); 

b. Radiologia interventistica vascolare ed extravascolare (64); 
c. Neuroradiologia interventistica (65). 

Per il dettaglio delle indicazioni relative alle singole aree cliniche si rimanda all’allegato 
A3.3.  
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ALLEGATO Capitolo 3 

A3.1. Dispositivi di protezione e caratteristiche 

Nel seguito sono riportati approfondimenti relativi al paragrafo 3.1 riguardo i dispositivi di protezione 
e le loro caratteristiche.  

A3.1.1. Dispositivi di protezione individuale 
Come evidenziato nel paragrafo 3.1.2, in interventistica gli operatori devono indossare gli indumenti 

protettivi per lunghi periodi di tempo. Il peso dei grembiuli anti-X ha, quindi, assunto un’importanza 
fondamentale come fattore di scelta. Studi epidemiologici sono stati eseguiti per verificare la relazione tra 
il dolore alla schiena e l’utilizzo dei camici anti-X (9, 10).  

Moore et al. (9) hanno trovato che non c’è una differenza significativa tra il numero di casi di mal di 
schiena per i radiologi che utilizzano camici per meno di dieci ore alla settimana rispetto a quelli che li 
utilizzano per più di dieci ore alla settimana, concludendo che lo studio non prova che indossare i camici 
piombati sia un significativo rischio di sviluppare il mal di schiena. 

In un altro studio effettuato presso il Department of Medicine, University of Washington, Ross et al. 
(10) hanno invece evidenziato che i cardiologi che utilizzano camici per un periodo medio più lungo dei 
radiologi dello studio di Moore hanno “una frequenza sostanzialmente maggiore di danni scheletrici e 
presentano sempre più giorni di lavoro persi a causa del dolore” rispetto al gruppo di riferimento costituito 
da ortopedici e reumatologi. Da tale studio si evince che “su 385 cardiologi che utilizzano il camice di 
piombo 8,5 ore al giorno, il 7,5% presenta disturbi scheletrici legati al disco lombare, 6,5% presenta disturbi 
scheletrici legati al disco cervicale, 3,4% presenta disturbi multipli scheletrici, 5,2% ha subito chirurgia 
vertebrale e il 52,7% è trattato per dolori alla schiena e al collo per 21 giorni di assenza lavorativa all’anno”. 
Ross et al. hanno concluso che “la malattia del disco vertebrale degli interventisti” dovuta all’impiego di 
camici per lunghi periodi di tempo è un distinto rischio occupazionale dei cardiologi interventisti (10).  

Un altro risultato relativo all’aumento di problematiche ortopediche in una popolazione di operatori di 
cardiologia interventistica è stato evidenziato in un lavoro di Andreassi et al. (11). 

Nell’ambito del Progetto “Problematiche connesse alle esposizioni da radiazioni ionizzanti di operatori 
e pazienti in radiologia interventistica” facente parte del Programma Strategico “Sicurezza e Tecnologie 
Sanitarie” finanziato dal Ministero della Salute (anni 2010-2013) è stata eseguita una prima survey, mirata 
alla radioprotezione dei lavoratori, condotta su 12 centri negli anni 2011-2012. Alla domanda “Ha problemi 
alla colonna vertebrale?” il 22% del personale medico – cardiologi interventisti (emodinamisti ed 
elettrofisiologi), radiologi e neuroradiologi interventisti –e il 38% del personale in staff (TSRM e personale 
infermieristico) ha dichiarato di avere dolore alla colonna vertebrale; il 42% dei medici e il 47% del 
personale in staff ha dichiarato di non avere nessun problema. Nel grafico di Figura A3.1 si riporta in 
dettaglio la distribuzione delle risposte relative ai problemi al rachide (12,13). Alla domanda “È mai stato 
assente dal lavoro per problemi alla colonna?”, 75 medici su 93 hanno risposto “mai” e 14 “qualche volta”, 
mentre 126 operatori in staff su 167 hanno risposto “mai” e 35 “qualche volta”. Tra i modelli disponibili in 
commercio, la combinazione preferita da molti operatori al fine di ridurre il rischio ergonomico è quello a 
due pezzi (corpetto e gonna). Questo dato è stato confermato anche nella survey sopra ricordata: la maggior 
parte dei lavoratori (circa l’80% tra i medici, TSRM e infermieri), fa uso di camici a due pezzi (12,13) che 
solitamente hanno una equivalenza in piombo pari a 0,25 mm Pb che nella parte anteriore diventa 0,50 mm 
Pb equivalente. per sovrapposizione.  

I test eseguiti nel range di tensione 70-100 kVp su camici da 0,25 mm Pb equivalente (camici del tipo 
alleggerito e camici senza piombo) hanno fornito una trasmissione nel range 4-20% mentre per spessori da 
0,50 mm Pb equivalenti si ha una trasmissione nel range 0,6-7%. I valori di trasmissione sopra indicati sono 
confrontabili con i valori di trasmissione di 5-15% e 0,5-5% ricavati nello stesso range di tensione, 
rispettivamente su spessori di piombo da 0,25 e 0,50 mm (10). Zuguchi et al. (66) hanno confrontato 
l’attenuazione fornita da camici senza piombo e camici caricati al piombo sia in condizioni di fascio diretto 
che in condizioni di radiazione diffusa.  
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Figura A3.1. Qualità dei disturbi dichiarati (%) al rachide, divisi per mansione 

In condizioni di fascio diretto i camici senza piombo offrono una attenuazione confrontabile con quella 
dei camici convenzionali (entro il 2% su spessori da 0,35 mm Pb equivalente), anche se la protezione dei 
camici senza piombo è inferiore per tensioni >100 kV (circa 4% in meno su spessori da 0,35 mm equivalente 
a 120 kV). In condizioni di radiazione diffusa i valori di attenuazione sono confrontabili (entro 1% su 
spessori da 0,35 mm Pb equivalente) nel range di tensione 60-120 kV. Dal momento che gli operatori sono 
esposti alla radiazione diffusa, gli autori concludono che i camici senza piombo forniscono una protezione 
adeguata. In un altro lavoro, si evidenzia come l’attenuazione media fornita dai camici piombati sia del 
98,4% mentre per quelli senza piombo varia da 87,2% a 97,8% in condizioni di fascio largo e nel range di 
tensione 60-120 kV (67). Da studi comparativi è inoltre emerso che vengono commercializzati con la 
dizione “alleggerito” camici con differenti percentuali di piombo che variano nel range 39-85%. Ciò è 
dovuto al fatto che non sono stati definiti né dalla normativa né dalle norme di buona tecnica dei valori 
limite per il contenuto in piombo di questa categoria di camici. Dagli stessi studi è stato rilevato che anche 
camici commercializzati come senza piombo in realtà ne presentano una percentuale anche significativa, 
fino al 42% (67). 

Per quanto riguarda i guanti anti-X del tipo chirurgico, di cui si è discusso nel paragrafo 3.1.2, dalla 
survey condotta in Italia, è emerso che il 70% dei medici non ne fa uso (12, 13). 

A3.1.2. Protezione del cristallino 
In letteratura sono riportati valori di equivalente di dose al cristallino distinti per procedure. In particolare 

il lavoro di Vaño et al. (68) riporta una dose media al cristallino durante la fluoroscopia pari a 6 e a 34,5 
µSv/min rispettivamente in modalità low e high dose mentre durante le acquisizioni in angiografia digitale 
sottrattiva i valori di dose al cristallino tipici vanno da 0,77 a 3,33 µSv/immagine. Per procedure quali la 
chemioembolizzazione epatica, ad esempio, la dose al cristallino va da 0,27 a 2,14 mSv, senza utilizzo di 
protezioni, e da 0,016 a 0,064, con utilizzo di protezioni; per una procedura di neuroembolizzazione (testa, 
colonna) la dose al cristallino va da 1,38 a 11,20 mSv, senza impiego di protezioni, e da 0,083 a 0,329 mSv, 
con utilizzo di protezioni; per una TIPS (Transjugular Intrahepatic Portosystemic Shunt) le dosi al cristallino 
variano da 0,41 a 3,72 mSv, in assenza di protezioni, e da 0,025 a 0,112, con utilizzo di protezioni. In tutti gli 
esempi citati la variabilità è legata alla tecnica di esame e alla distanza dall’isocentro. Si evidenzia il fatto che 
nelle procedure di neuroembolizzazione le dosi al cristallino possono superare i 10 mSv per procedura quando 
non viene utilizzata la protezione. Il gruppo ORAMED ha investigato la dose al cristallino in 34 ospedali 
europei utilizzando TLD calibrati in Hp(0,07). In presenza di occhiali anti-X, i TLD sono stati posizionati in 
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modo da non essere schermati dagli stessi; i valori riportati sono quindi una sovrastima della dose al cristallino. 
I valori di dose più alti sono stati misurati durante le procedure di embolizzazione con un valor medio di circa 
60 µSv per procedura. Tra le varie procedure monitorate, solo in alcuni casi sono stati misurati valori di dose 
al cristallino >1 mSv per procedura: il massimo valore di dose misurato nelle embolizzazioni è di 2,5 mSv. 
Nelle procedure cardiologiche, il 36% degli operatori ha utilizzato occhiali anti-X, mentre nel settore 
interventistico li ha usati solo il 25% degli operatori. Dalle simulazioni eseguite nell’ambito del progetto 
ORAMED (69) è emerso che l’utilizzo di lenti schermate può ridurre la dose al cristallino di un fattore da 3 a 
7. La conclusione del gruppo ORAMED è che il metodo migliore per ridurre la dose sia utilizzare 
correttamente la protezione pensile in combinazione con gli occhiali anti-X. In questa situazione è possibile 
ridurre la dose al cristallino da 3 a 8 volte nel caso delle embolizzazioni, da 1,5 a 2,5 volte nelle procedure di 
CA/PTCA e ablazioni cardiache. Per le procedure CA/PTCA, le dosi agli occhi, senza utilizzo della protezione 
pensile, sono più basse (1,2-4,8 mSv) con l’accesso femorale rispetto all’acceso radiale; utilizzando però la 
protezione pensile, l’influenza del tipo di accesso non è statisticamente rilevante (23). 

Le protezioni pensili quindi, se posizionate correttamente riducono notevolmente l’esposizione dei 
lavoratori compresa quella del cristallino (24); se invece l’utilizzo della protezione pensile è saltuario o 
comunque non corretto, emerge dagli studi una insufficiente protezione del lavoratore (69). 

Non sempre è possibile utilizzare la protezione pensile: in questo caso è consigliato l’utilizzo di occhiali 
anti-X. Gli occhiali anti-X permettono di ridurre la dose al cristallino di un fattore di circa 8-10 in condizioni 
di esposizione frontale (38). 

Nella pratica clinica però, per l’operatore principale, si ha prevalentemente esposizione laterale 
proveniente dal basso: gli operatori durante la procedura hanno la necessità di guardare il monitor girando 
quindi la testa rispetto alla sorgente radiogena. Ciò comporta l’esposizione laterale degli occhi e in questa 
situazione il fattore di protezione si riduce in funzione dell’angolo di incidenza e del grado di protezione 
laterale dell’occhiale e del suo livello di aderenza al bordo inferiore del viso (70). Da qui deriva la necessità 
di utilizzare occhiali con protezione laterale o un modello avvolgente (17). 

In un recente lavoro (30), Ciraj-Bjelac e Rehani riportano in dettaglio i fattori di riduzione della dose al 
cristallino in funzione dei dispositivi di protezione utilizzati (protezioni pensili, occhiali) e delle modalità 
di lavoro (utilizzo della collimazione, tipo di accesso, orientazione del tubo-biplano vs monoplano con tubo 
sotto il tavolo angiografico, AP vs PA, LAO 90° vs RAO 90°). 

L’utilizzo di teli sui pazienti o di schermi pensili piombati riduce la dose agli occhi degli operatori di un 
fattore da 5 a 25; l’utilizzo combinato delle protezioni garantisce la massima protezione per il cristallino (24). 

Da alcune indagini condotte in Italia, in merito all’utilizzo degli occhiali anti-X, delle protezioni pensili, delle 
protezioni agganciate al tavolo porta paziente e dei teli anti-X sui pazienti, è emerso quanto segue (12, 13, 32): 

‒ il 52% dei medici non utilizza occhiali anti-X mentre il 30% dichiara di utilizzarli sempre; 
‒ il 59% dei medici dichiara di utilizzare sempre la protezione pensile da soffitto mentre il 15% 

dichiara di non utilizzarla mai (in particolare, in cardiologia interventistica viene usata mediamente 
nel 71% delle procedure esaminate); 

‒ il 67% dei medici dichiara di utilizzare sempre la protezione agganciata al tavolo porta paziente 
mentre il 17% dichiara di non utilizzarla mai (in particolare, in cardiologia interventistica viene usata 
mediamente nel 74% delle procedure esaminate); 

‒ l’89% dei medici dichiara di non utilizzare i teli anti-X sui pazienti mentre solo l’1% ne dichiara 
l’utilizzo sempre. 

A3.1.3. Verifica periodica dei dispositivi di protezione 
Michel e Zorn in un lavoro del 2002 (34) riportano delle semplici procedure da seguire per 

l’implementazione di un programma per la verifica dei dispositivi di protezione anti-X: 
1) ogni dispositivo di protezione anti-X dovrebbe essere contrassegnato singolarmente con un numero 

identificativo, con la data della verifica più recente e la data prevista per la verifica successiva; 
2) tutti i dispositivi di protezione dovrebbero essere esaminati per individuare difetti quali: strappi, 

perforazioni e crepe. La periodicità può essere annuale o diversa; 
3) tutti i dispositivi che non superano la verifica fisica devono essere temporaneamente non usati ed 

essere sottoposti a test per verificare l’eventuale perdita di efficacia del dispositivo, eccetto le 
barriere mobili e le protezioni pensili; 
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4) i dispositivi difettosi devono essere rimossi dall’uso e, se possibile, riparati. Tali dispositivi non 
devono essere usati fino a quando il responsabile non ha stabilito che siano idonei all’impiego; 

5) qualsiasi dispositivo che non può essere riparato deve essere correttamente smaltito. 
In Tabella A3.1 (34) è mostrata la procedura proposta da Michel e Zorn per la verifica dei dispositivi:  

Tabella A3.1. Procedura per ispezionare i DPI 

Tipo di dispositivo Considerazioni particolari 

Camici, schermature per gonadi e schermature  
per tiroide 

Eseguire un controllo fluoroscopico a 80 kVp; 

Guanti Eseguire un controllo a 120 kVp, 2,5-3,2 mAs a 100 cm 
Vetri anti-X e barriere mobili Non sono richiesti controlli 

 
 

Attualmente non esiste uno standard normativo specifico che spieghi come condurre il test. A livello 
nazionale non abbiamo nessun regolamento e a livello internazionale la decisione viene lasciata ai singoli 
Stati. Eseguire il controllo radiografico o radioscopico su tutti i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) 
ha il vantaggio di prevedere una misura diretta per testare l’efficacia dei camici: un esame fluoroscopico 
può, infatti, evidenziare alcuni difetti sul camice non riscontrabili mediante un controllo fisico (visivo e 
tattile), soprattutto nella zona delle cuciture, in camici in uso da più di 5 anni e in particolare nel modello a 
protezione anteriore e scapolare (35, 71). In Figura A3.2 sono riportati alcuni esempi. 

 
 

 

Figura A3.2. Esempi di controllo radioscopico sui DPI 
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La raccomandazione di verificare annualmente i camici viene suggerita anche da Stam e Pillay (72). 
Gli aspetti sfavorevoli nell’utilizzo della scopia sono: il tempo aggiuntivo richiesto per eseguire i 

controlli in fluoroscopia, l’esposizione alle radiazioni di chi effettua la misura e la disponibilità di 
apparecchiature fluoroscopiche. I dispositivi di protezione di nuovo acquisto dovrebbero essere verificati 
prima del loro inserimento nelle sale (36). Il test dovrebbe includere una ispezione visiva, un controllo in 
scopia per rilevare perforazioni, tagli e una misura della trasmissione in condizioni di fascio largo (14). Si 
raccomanda poi di eseguire, su ciascun camice, una verifica in fluoroscopia su base annua (14). Alcune 
strutture scelgono di effettuare la verifica sui loro camici con una diversa frequenza, ad esempio solo 
quando si sospetta un difetto oppure ad intervalli di 12-18 mesi. 

La verifica ogni sei mesi può essere consigliabile se i camici sono frequentemente utilizzati e/o non 
sono sempre adeguatamente conservati dopo l’uso (piegati o ammucchiati invece che conservati sugli 
appositi sostegni o appendiabiti). 

In letteratura sono presenti alcuni studi nei quali vengono confrontati i costi dovuti al detrimento 
sanitario, dovuto all’aumento di dose imputabile al cattivo stato dei mezzi di protezione, con i costi della 
sostituzione degli stessi. 

Stam e Pillay (72) descrivono un metodo per uniformare il criterio di scarto considerando il tipo di 
camice, il difetto rilevato, la dimensione e la localizzazione. Sulla base di queste informazioni, hanno 
determinato la lunghezza massima tollerabile dello strappo (Tabella A3.2) (72). 

Tabella A3.2. Massima lunghezza tollerabile dello strappo 

Tipo 
di camice  

Definizione  
di area  

Equivalenza in piombo 
0,25 mm 0,35 mm 0,50 mm 

Lunghezza del difetto in cm 

DoppioAP 
Corpo intero  13,5  17,5  27,0  
Gonadi 4,4  5,6  8,7  

Singolo 
Corpo intero  5,9  5,6  5,4  
Gonadi 1,9  1,8  1,7  
Tiroide 1,9  1,8  1,8  

Doppio 
PA (10%)   17,0  
LAT (30%)    9,8  
LAT (75%)    6,2  

 
 
Lambert e McKeon (73) hanno stabilito un criterio calcolando l’aumento di dose al corpo intero per 

varie dimensioni degli strappi/fori, includendo speciali considerazioni degli effetti sulla dose efficace 
quando lo strappo o il foro è nella zona delle gonadi e della tiroide. Gli autori raccomandano di sostituire i 
camici quando il difetto è maggiore di 15 mm2 a meno che il difetto non sia chiaramente nella zona degli 
organi critici. Camici con difetti lungo la cucitura, nelle aree di sovrapposizione o sul retro del camice, 
dovrebbero essere soggetti a un criterio meno conservativo ovvero i ca mici dovrebbero essere dichiarati 
fuori uso se la somma delle aree dei difetti supera i 670 mm2. Nel caso di un copritiroide il difetto deve 
avere un’area < 11 mm2. 

Il British Columbia Centre for Disease Control (74) riporta i valori massimi di area aggregata lesionata 
al di sopra dei quali è necessario scartare e quindi sostituire il dispositivo di protezione (Tabella A3.3). 

Tabella A3.3. valori massimi di area aggregata lesionata modificata da Duran EB, 2003 (74) 

Tipo di DPI  Limiti area aggregata 

Camice 10 cm2 - Corpo intero 
con collare integrato 1 cm2 - Collo 
con gonnellino integrato 0,2 cm2- Regione riproduttiva 

Collare 0,03 cm2 
Gonnellino 3 cm2 
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A3.2. Protocollo di monitoraggio delle esposizioni dei lavoratori 

Nelle attività di radiologia interventistica risulta necessaria la valutazione della dose efficace e, nei casi 
appropriati, la valutazione della dose equivalente alle estremità superiori e al cristallino. Tali valutazioni, 
per gli operatori classificati esposti, devono essere effettuate attraverso dosimetri tarati nelle grandezzze 
operative della radioprotezione. 

A3.2.1. Dosimetri personali (passivi e attivi): finalità, caratteristiche e utilizzo 

A3.2.1.1. Dosimetri personali passivi 
Si riportano di seguito le principali caratteristiche dei singoli tipi di dosimetri passivi. 
I dosimetri a film sono essenzialmente costituiti da un contenitore in cui è inserita una pellicola 

fotografica. L’annerimento del film provocato dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti può essere messo 
in relazione, con opportuna taratura, all’equivalente di dose e di conseguenza alla dose efficace e alla dose 
equivalente.  

Prima dell’uso un film deve essere tarato mediante sorgenti di radiazioni di caratteristiche conosciute 
per ottenere una curva della densità ottica netta in funzione dell’esposizione. Molti dosimetri a film 
contengono al loro interno alcuni filtri metallici quali Al, Cu, Sn e Pb anche di vario spessore, ciascuno dei 
quali copre una piccola area del film.  

La radiazione incidente per raggiungere l’emulsione deve quindi attraversare tali filtri. La comparazione 
degli annerimenti nelle aree con filtro e senza filtro consente una valutazione sulle componenti energetiche 
dei fotoni incidenti.  

La lettura della densità ottica può essere ripetuta in un qualsiasi momento: per questo motivo i dosimetri 
a film sono, ancora oggi, alle volte preferiti ai dosimetri ai TLD.  

Il fenomeno fisico sul quale si basa il funzionamento dei TLD è la termoluminescenza, che si manifesta 
in alcune sostanze (es. CaF2, LiF o BeO), dette fosfori, sotto forma di una debole luce emessa per 
riscaldamento a seguito di una esposizione a radiazione.  
L’intensità della luce emessa è proporzionale alla dose assorbita. Non è possibile ripetere una seconda volta 
la lettura del dosimetro in quanto il suo riscaldamento lo riporta nelle condizioni pre-irraggiamento. La 
forma e le dimensioni ridotte rendono i TLD insostituibili per alcune applicazioni quali la dosimetria alle 
estremità. 

A3.2.1.2. Dosimetri personali attivi 
Di seguito si riportano le principali raccomandazioni da seguire nell’utilizzo dei dosimetri personali 

attivi proposte dal gruppo ORAMED (40, 41): 
‒ l’APD deve essere periodicamente tarato in termini di Hp(10) con fasci X, in un laboratorio di 

calibrazione riconducibile allo standard primario; le condizioni di taratura devono essere il più 
possibile simili a quelle di utilizzo, inclusa la verifica con radiazione pulsata; 

‒ l’APD per le applicazioni in radiologia interventistica/cardiologia interventistica è considerato un 
ottimo strumento per ottimizzare e ridurre l’esposizione. Si raccomanda pertanto di posizionare 
l’APD sopra il camice anti-X; 

‒ l’APD non è raccomandato per la registrazione legale della dose personale in interventistica; il 
valore di Hp(10) deve essere fornito dal dosimetro passivo; 

‒ l’allarme, anche visivo ove disponibile, dovrebbe essere di preferenza lasciato attivo allo scopo di 
avvertire gli operatori quando gli stessi sono troppo vicini al fascio diretto. Il livello di allarme dovrà 
essere impostato in funzione delle caratteristiche sia del campo di radiazione pulsata, sia dell’APD. 
In alcuni casi, la casa costruttrice imposta livelli di allarme nominati body, eye e hand per produrre 
un segnale acustico che stimoli gli operatori a correggere il proprio comportamento e la propria 
metodologia di lavoro durante l’esecuzione di una data procedura. 

Per gli APD sono stati identificati anche i seguenti aspetti positivi: 
‒ possibilità di ottenere informazioni retrospettive dettagliate sui ratei di dose diffusa e dose 

cumulativa durante le procedure interventistiche; 
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‒ possibilità di confrontare le dosi occupazionali dei membri dello staff durante le procedure con il 
valore di riferimento del dosimetro posizionato sull’arco a C del sistema radiologico; 

‒ possibilità di individuare correlazioni tra le dosi occupazionali e le dosi ai pazienti per i diversi tipi 
di procedura e per i diversi ruoli professionali coinvolti; 

‒ possibilità di identificare correlazioni tra dosi occupazionali cumulative e ratei di dose e i parametri 
geometrici e di esposizione utilizzati durante le procedure. 

Sulla base di tali informazioni si possono derivare criteri di ottimizzazione per la protezione degli 
operatori. 

In sintesi, quindi, i dosimetri personali attivi sono utili strumenti per attuare il processo di ottimizzazione 
della radioprotezione dei lavoratori e per aumentare la loro consapevolezza del grado di esposizione.  

La definizione delle soglie di allarme può fornire agli operatori la percezione dell’errore di impostazione 
e quindi consentirgli di effettuare tempestivamente una correzione. 

Sebbene l’utilizzo dei sistemi dosimetrici attivi presenti notevoli vantaggi, questi non sono ancora in 
grado di fornire le stesse prestazioni dei dosimetri passivi con il tipo di raggi X utilizzati durante le 
procedure interventistiche; ad esempio la loro risposta spaziale e il limite inferiore del range di energia in 
cui lavorano (14-48 keV contro i 10 keV dei TLD) non è ancora conforme agli standard ISO. 

I test di confronto con i TLD, eseguiti in Ospedale in condizioni cliniche, hanno evidenziato che la 
risposta degli APD è inferiore rispetto ai TLD. 

A3.2.2. Dosimetri ambientali (passivi e attivi) 
I rilevamenti ambientali sono intesi ad accertare se esistono e si mantengono nel tempo condizioni 

soddisfacenti per la radioprotezione.  
Oltre alla dosimetria ambientale di routine potrebbe essere utile, ai fini del processo di ottimizzazione, 

eseguire anche misure di radiazione diffusa in condizioni simulate al variare dei parametri di esposizione. 
Schueler et al. hanno evidenziato (43) come la radiazione diffusa sia fortemente influenzata dalla scelta del 
FOV, dal posizionamento del fascio rispetto agli operatori (es. se gli operatori si trovano sul lato destro del 
paziente, un fascio centrato sul fegato può comportare agli operatori dosi fino a tre volte maggiori rispetto 
ad un fascio centrato sulla milza) e dalle modalità di scopia o grafia utilizzate. 

A3.2.2.1. Dosimetri ambientali passivi 
Tali dosimetri sono del tipo a film-badge, TLD oppure ottici: la loro installazione e permanenza, nei 

punti di controllo, è di 2-3 mesi; in tal modo si ottiene una determinazione reale della esposizione dovuta 
al carico di lavoro effettivo e a tutte le modalità di impiego della macchina (tecniche di esposizione, correnti, 
tensioni, ecc.). 

Nel caso siano posizionati al di fuori delle zone classificate al fine di dare evidenza del rispetto del 
valore di 1 mSv, i periodi di esposizione indicati garantiscono una sensibilità adeguata indipendentemente 
dal tipo di dosimetro impiegato. 

I dosimetri ottici sono dosimetri basati su un tipo particolare di luminescenza presente in certi materiali 
(tipo isolanti e semiconduttori), nei quali l’emissione luminosa successiva all’esposizione a radiazioni 
ionizzanti è misurata usando come sorgente di stimolazione luce di lunghezza d’onda e intensità opportune. 

Le forme e le dimensioni di questi dosimetri sono analoghe a quelle dei TLD. 
Nei dosimetri OSL il materiale più usato, per le sue caratteristiche operative e tecniche e la sua 

versatilità, è attualmente l’ossido di alluminio drogato con carbonio (Al2O3:C) che presenta un’alta 
sensibilità e permette la ri-analisi dei dosimetri (rilettura). 

Le caratteristiche principali dei dosimetri OSL sono: 
1. elevata sensibilità (minima dose rilevabile 0,05 mSv); 
2. elevata linearità con la dose; 
3. stabilità del segnale fornito; 
4. rileggibilità del dosimetro: Jursinic (75) ha verificato un particolare vantaggio dei dosimetri di tipo 

“dot OSL”, che possono essere riletti con pochissima perdita di segnale (0,05% lettura) e mostrano 
bassissimo fading a lungo termine. 

5. risposta in energia (range di utilizzo 5 keV-20 MeV); 
6. linearità in funzione della energia: in letteratura (44) si riporta la tipica risposta dei rivelatori “dot”. 
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A3.2.3. Valutazione della dose al cristallino 
La dose equivalente al cristallino, potrà essere valutata utilizzando la relazione: 

E = f x Hp 
dove Hp è Hp(3) o Hp(0,07) o Hp(0,10) a seconda del dosimetro impiegato mentre f è un fattore di 
trasmissione (variabile da 0,5 a 0,1) che tiene conto dell’uso di occhiali protettivi.  

La scelta del fattore f da impiegarsi dipende da diversi elementi tra i quali i più importanti risultano 
essere: 

‒ la posizione del dosimetro impiegato per la valutazione: ad esempio quando la stima si basa su valori 
di Hp misurati a livello del collo o del torace Martin (56) suggerisce un fattore correttivo pari a 0,75 
per valutare il campo di radiazione incidente sull’occhiale; 

‒ la possibilità di impiego costante o meno del dispositivo 
‒ il livello di aderenza dell’occhiale al volto 
‒ il tipo di occhiale: a tale proposito si sottolinea che occhiali senza schermo laterale non dovrebbero 

essere accettati. 
Si deve comunque evidenziare che difficilmente l’efficacia del potere di attenuazione del dispositivo può 

andare oltre un fattore 5 (31). 

A3.2.4. Accuratezza delle valutazione di dose 
Le grandezze misurate non sono esattamente quelle che devono essere stimate ma rappresentano 

quantità misurabili, opportunamente definite per simulare dose efficace ed equivalente. Quantificare 
l’incertezza derivante dall’impiego di grandezze operative in luogo di quelle dosimetriche originali è 
complesso e ci si può affidare all’ICRP che nelle Publication 60 e Publication 75 raccomanda (76, 77) che 
in pratica, è generalmente possibile ottenere una precisione di circa il 10% con un intervallo di confidenza 
del 95% per misure di campi di radiazione in buone condizioni di laboratorio. In condizioni cliniche in cui 
lo spettro di energia e l’orientamento del campo di radiazione non sono generalmente ben noti, le incertezze 
saranno significativamente maggiori. L’incertezza globale aumenta ulteriormente nel caso in cui si effettua 
la valutazione della dose mediante formule che introducono una ulteriore dispersione di errori. In 
considerazione delle raccomandazioni emesse dalla guida europea sulla radioprotezione 160 del 2009 (49), 
secondo la quale le incertezze dovrebbero essere contenute tra il 30% e il 50% in dipendenza di tipologia 
di radiazione e grandezza dosimetrica, si ritiene adeguato considerare un’accuratezza almeno di questo 
ordine e di considerare associata al risultato della valutazione un’incertezza dell’ordine del 50% con un 
intervallo di confidenza del 95%. Nel caso in cui il dosimetro registri un valore pari alla minima dose 
rivelabile si pone anche il problema di decidere se considerare quest’ultima come una possibile dose 
misurata oppure se assumere pari a zero il valore stimabile. In considerazione dell’elevata incertezza 
associabile alla stima e dell’elevata sensibilità dei sistemi dosimetrici impiegati attualmente, si ritiene 
praticamente trascurabile la differenza tra le due opzioni che sono entrambe possibili e adeguate. Al fine di 
effettuare correttamente valutazioni di carattere medico legale e in particolare eventuali valutazioni del 
nesso causale di probabilità si suggerisce di attribuire agli “Zeri” un valore pari alla metà della minima dose 
rilevabile dal dosimetro. 

A3.2.5. Relazione tra dose agli operatori e numero e tipo  
di procedure eseguite 

Nelle procedure di neuroradiologia interventistica relative al trattamento di malformazioni vascolari 
cranio-cerebrali, come ad esempio il posizionamento di stent cerebrali o l’embolizzazione di aneurismi, si 
utilizza l’accesso femorale e quindi si ha una distanza considerevole tra gli operatori e la sorgente radiogena. 

Tale condizione risulta quindi favorevole per gli operatori e per l’impiego di barriere ambientali di vario 
genere. Le dimensioni dei campi sono relativamente elevate, per l’acquisizione delle sequenze 
angiografiche si utilizzano campi superiori ai 30 cm. In un lavoro non recente di Marshall (78) si riportano 
valori di dose compresi tra 11 e 25 µSv per dosi sopra camice e alle estremità per angiografie cerebrali ed 
embolizzazioni. 
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Le procedure relative al distretto vertebrale e spinale sono invece associate ad un accesso di tipo 
percutaneo che ovviamente pone gli operatori in una posizione molto prossima al campo di radiazioni. In 
questo caso è fondamentale posizionarsi dal lato del rivelatore d’immagine nel caso di proiezioni laterali, 
al fine di ridurre l’esposizione. Con l’accesso percutaneo si ha un aumento dell’intensità della dose alle 
estremità, con una maggiore difficoltà ad utilizzare barriere protettive ambientali. Fitousi et al. (51) 
riportano un esempio di schermo di protezione applicabile localmente in procedure di vertebroplastica, con 
una riduzione della dose efficace al primo operatore da 20 a 5 μSv in media per procedura. 

Nel caso della cardiologia interventistica ed elettrofisiologia, molte procedure vengono effettuate 
tramite accesso femorale. Il campo è diretto al cuore e le dimensioni del fascio sono limitate al di sotto dei 
23 cm di diametro, in molti casi ulteriormente ridotte dall’uso di ingrandimenti e collimazione. Le barriere 
pensili sono normalmente utilizzabili senza interferenze con lo svolgimento della pratica. In altre situazioni 
sono invece utilizzati accessi brachiali o percutanei, con le conseguenze già indicate per quanto riguarda la 
distanza tra operatori e campo radiante e relativamente alla facilità di utilizzo di barriere ambientali. Nel 
lavoro di rassegna di Trianni et al. (79) sono indicati valori di dose efficace per procedura compresi tra 1 e 
2 μSv, con il raggiungimento di circa 20 μSv per procedure di angioplastica con coronarografia. Nel 
documento IAEA (52), che ha analizzato dati relativi a centinaia di operatori per 16 diverse nazioni, sono 
riportati vari dati di dose per procedura per le diverse figure professionali, con ad esempio valori medi di 
dose efficace dell’ordine di 10 μSv per procedura per i medici emodinamisti, 3 μSv per i medici 
elettrofisiologi e 0,7 μSv per tecnici e infermieri. La radiologia interventistica vascolare, a seconda del 
distretto di interesse arterioso o venoso, può andare dal trattamento di patologie dell’aorta addominale fino 
ai vasi periferici dei diversi arti. Si utilizza spesso l’accesso femorale e la posizione del campo risulta più 
vicina agli operatori rispetto alle situazioni precedentemente descritte di emodinamica o neuroradiologia 
interventistica. Per alcune patologie del distretto epatico si utilizza l’accesso giugulare (es. TIPS) e vista 
l’elevata complessità si possono raggiungere valori di dose efficace per singola procedura dell’ordine di 
100 µSv (53). Nell’ambito della radiologia interventistica extravascolare, sono frequenti le procedure che 
richiedono un accesso percutaneo, come ad esempio le pratiche che interessano le vie biliari o il 
posizionamento di drenaggi in varie sedi del distretto addominale. In questo caso quindi gli operatori si 
trovano in prossimità del fascio e può risultare non semplice l’utilizzo di barriere ambientali. Occorre quindi 
porre grande attenzione a tutte le possibili alternative di ottimizzazione, in particolare per limitare la dose 
alle estremità. In letteratura (54) è stata effettuata una mappatura della dose alle mani osservando una 
differenza di un fattore 2 tra le diverse parti e valori medi di 0,9 mSv per singola procedura con accesso 
percutaneo. È, inoltre, possibile cercare di stabilire una correlazione tra dose agli operatori e indicatori di 
dose al paziente: ad esempio, una modalità diversa di considerare la dipendenza della dose agli operatori 
dal carico di lavoro è quella di valutare la correlazione con il KAP. Questo approccio offre diversi vantaggi: 
oltre ad essere disponibile su tutte le unità di nuova installazione, tiene conto della durata dell’esposizione, 
dell’intensità del fascio e delle sue dimensioni, parametri che hanno influenza diretta sulla radiazione 
diffusa. È, quindi, possibile scorporare la variabilità associata, ad esempio, alla complessità della procedura 
o all’esperienza degli operatori, ed è possibile valutare i rapporti tra dose agli operatori e KAP per le diverse 
posizioni possibili, ricavando di conseguenza la valutazione di dose per singola procedura. In letteratura 
sono stati pubblicati diversi lavori che mostrano linee di isokerma nello spazio circostante il fascio proprio 
in termini di questo rapporto (43, 56). Dalla rassegna di Martin, che considera un gran numero di studi 
pubblicati, risultano gli intervalli di rapporto tra dose operatori e KAP riportati in Tabella A3.4 (55). 

Tabella A3.4. Valori di rapporto tra dose agli operatori per vari organi (o dose efficace) e valori di KAP, 
espressi in µSv Gy-1cm-2 

Organo Primo quartile Terzo quartile 

Occhio 0,3 1 
Tiroide 0,6 1,7 
Mani (procedure percutanee) 30 60 
Mani (procedure non percutanee) 1,3 4,5 
Gambe (utilizzo di schermi) 4,6 9,2 
Gambe (non utilizzo di schermi) 0,3 0,7 
Dose efficace 0,01 0,06 
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Un’altra rassegna interessante, relativamente a queste valutazioni e alle dosi per procedura, è contenuta 
in un documento di sintesi dell’European Medical ALARA Network (57). 

A3.2.6. Criteri di valutazione della qualità del monitoraggio della esposizione  
degli operatori 

Un programma di monitoraggio potrà essere valutato considerando i seguenti aspetti: tipologia e 
posizionamento dei dosimetri utilizzati; accuratezza dichiarata e verifiche periodiche della calibrazione dei 
dosimetri; correttezza di utilizzo e gestione degli andamenti temporali. 

In particolare, la revisione periodica dei valori dosimetrici registrati dai dosimetri dovrebbe valutare e 
documentare almeno i seguenti aspetti: 

‒ il corretto impiego dei dosimetri individuali anche e soprattutto nel caso di impiego del doppio 
dosimetro; 

‒ la numerosità delle mancate consegne dei dosimetri individuali; 
‒ la numerosità delle consegne in ritardo rispetto alle frequenze di sostituzione definite dei dosimetri 

individuali. 
In particolare per il singolo lavoratore, è possibile verificare, anche a posteriori, la consistenza del dato 

del dosimetro analizzando il carico di lavoro del singolo (es. numero di procedure per anno), effettuando 
una verifica relativa alla serie storica e, nel caso di lavoratore con più dosimetri, verificando la consistenza 
tra i dati delle diverse sedi di misura. 

Per il singolo lavoratore dotato di più dosimetri, difatti, sono in generale noti i rapporti che ci si deve 
attendere tra le diverse sedi per cui, ad esempio, un valore di dose alle estremità nullo, a fronte di un 
dosimetro a corpo intero con valori apprezzabili, è ovviamente indicativo di un non corretto utilizzo del 
dosimetro; così come può accadere che se il valore del rapporto tra le letture del dosimetro sopra e sotto 
camice si discosta molto dall’atteso, si è verificata una inversione dei due dosimetri o un utilizzo non 
regolare di uno dei due.  

La verifica può essere effettuata anche per l’équipe con distribuzione omogenea del carico di lavoro. 
Può accadere, ad esempio, che uno o più operatori abbiano valori di dose molto superiori a quelli del resto 
del gruppo (indicando l’utilizzo di procedure tecniche non ottimizzate e/o l’impiego improprio o saltuario 
dei dispositivi di protezione ambientale) oppure che uno o più operatori abbiano valori di dose molto 
inferiore a quelli del resto del gruppo (indicando, in questo caso, o una riduzione del carico di lavoro 
personale o, più frequentemente, di nuovo un utilizzo saltuario dei dosimetri a disposizione). 

Infine, l’analisi delle serie temporali può essere utile per valutare la correttezza dell’uso dei dosimetri 
(es. singoli mesi con valori nulli o molto bassi non associati a periodi di assenza), ma rappresenta anche un 
dato da considerare per verificare l’esigenza di analisi più approfondite nel caso di un incremento 
ingiustificato dei livelli di dose, seppure all’interno dei limiti previsti dalla normativa. La gestione delle 
serie temporali è, quindi, un elemento da considerare nella valutazione della qualità del monitoraggio, in 
quanto è proprio il confronto relativo che fornisce una verifica diretta dell’efficacia dei programmi di 
ottimizzazione. 

A3.3.  Norme e indicazioni di buona tecnica per la radioprotezione  
degli operatori, per le diverse tipologie di procedure 

Le aree cliniche prese in considerazione, in cui si eseguono le procedure di radiologia interventistica e 
di cui si dispone di consolidate valutazioni dosimetriche, sono le seguenti: cardiologia invasiva 
(emodinamica, elettrofisiologia); radiologia interventistica vascolare ed extravascolare; neuroradiologia. 

A3.3.1. Cardiologia invasiva 
Emodinamica  

Le procedure cardiologiche rappresentano circa la metà di tutte le procedure interventistiche eseguite a 
livello mondiale (39). In Italia, nel 2012, sono state eseguite 270.521 coronarografie, 138.030 
angioplastiche coronariche di cui circa un terzo è costituito da procedure multivaso (dati: Società Italiana 



Rapporti ISTISAN 21/1 

 93 

di Cardiologia Invasiva-GISE 2012) (80). In Europa, nel 2003 sono state eseguite circa 2.000.000 di 
coronarografie e più di 700.00 procedure di PCI, con un incremento di 5 volte rispetto al 1992 (81). 

Le dosi erogate durante gli esami diagnostici e gli interventi di PCI si correlano significativamente con 
il grado di complessità delle procedure (62). La dimostrazione della non inferiorità, rispetto al bypass 
aortocoronarico, del trattamento percutaneo di pazienti con malattia multivasale con score di rischio basso 
o intermedio, con malattia del tronco comune, e la possibilità di trattare efficacemente occlusioni 
coronariche croniche ha contribuito all’aumento del numero di interventi complessi. Tali procedure 
richiedono spesso l’acquisizione di un maggior numero di immagini cineangiografiche, l’utilizzo di 
maggiori ingrandimenti e di proiezioni non convenzionali, fattori che contribuiscono all’aumento della dose 
erogata. Proiezioni oblique sinistre con angolazioni estreme, utilizzate per visualizzare il tronco comune o 
le biforcazioni dell’arteria discendente anteriore, dovrebbero essere evitate o ridotte il più possibile, essendo 
associate ad una maggiore esposizione degli operatori (82). 

Un recente studio condotto su più di 20.000 pazienti sottoposti a coronarografia o PCI ha confermato 
l’aumento significativo delle dosi in relazione alla complessità della procedura. La storia di pregresso 
bypass aorto-coronarico, la presenza di occlusioni croniche, il trattamento di 2, 3 o 4 lesioni e un elevato 
indice di massa corporeo (Body Mass Index, BMI) del paziente sono associati ad una maggiore esposizione 
(83). 

Un altro elemento di preoccupazione è rappresentato dalla possibile maggiore esposizione degli 
operatori con l’impiego dell’accesso arterioso radiale per le procedure diagnostiche e interventistiche, che 
però, rispetto all’accesso femorale, consente una significativa riduzione delle complicanze vascolari (in 
particolare emorragiche) in sede di inserzione del catetere introduttore e una riduzione dei tempi di degenza 
(84). 

In Italia il 55% delle procedure viene eseguito per via radiale (82). All’attuale stato delle conoscenze si 
può pertanto affermare che la maggior parte degli studi osservazionali e randomizzati che hanno valutato 
l’esposizione sia del paziente sia degli operatori con l’accesso radiale ha fornito risultati contrastanti (27, 
28, 29): l’esperienza dell’operatore, l’ottimizzazione della procedura e l’uso degli schermi protettivi sono 
gli elementi che potrebbero spiegare le differenze tra le dosi rilevate nei due diversi approcci. L’eventuale 
aumentata esposizione sembra comunque modesta e controbilanciata dalla riduzione delle complicanze: è 
importante altresì sottolineare che nella maggior parte degli studi che affrontano tale problematica, 
l’approccio radiale era utilizzato preferibilmente nei pazienti con elevato BMI, fattore determinante 
nell’aumento della dose (81). Anche per l’approccio radiale esistono comunque metodi per ridurre 
l’esposizione cumulativa agli operatori quali: l’utilizzo dell’accesso radiale sinistro, l’utilizzo di barriere di 
protezione dedicate e l’esperienza degli operatori, oltre alle norme generali di buona pratica (85). Infatti, 
come peraltro già sottolineato in precedenza, i lavori più recenti riportano livelli di esposizione 
sovrapponibili per entrambi gli accessi e addirittura valori inferiori nell’approccio radiale presso i centri ad 
alto volume (27, 28). 

Nell’ultimo decennio la possibilità di trattare patologie cardiache “strutturali” complesse quali 
valvulopatie aortiche (stenosi) e mitraliche ha ulteriormente espanso il campo di azione della cardiologia 
interventistica. L’impianto transcatetere di valvola aortica (Transcatheter Aortic Valve Implant, TAVI) si 
conferma come una nuova valida alternativa all’approccio chirurgico in quei pazienti affetti da stenosi 
aortica grave, generalmente anziani, che a causa dell’elevato rischio operatorio sarebbero esclusi dal 
trattamento gold standard. Se il numero di interventi coronarici in Italia è sostanzialmente stabile, negli 
ultimi quattro anni si è assistito a un aumento di circa il 60% delle procedure di impianto di protesi valvolare 
aortica (80). Gli approcci più utilizzati per l’esecuzione di TAVI sono quello transfemorale, seguito 
dall’accesso transapicale, transaortico e attraverso l’arteria succlavia. L’esposizione dello staff di 
cardiologia interventistica nel corso di queste procedure lunghe e complesse è significativamente aumentato 
rispetto alle convenzionali procedure di coronarografia e PCI (86). In particolare l’esposizione delle zone 
non protette, mani e cristallino, è superiore con l’approccio transapicale rispetto a quello transfemorale 
(87). 

Elettrofisiologia  
Nel corso degli ultimi due decenni le applicazioni dell’elettrofisiologia interventistica sono 

significativamente aumentate, sia per quanto riguarda gli studi diagnostici che terapeutici quali ablazioni 
delle aritmie cardiache, defibrillatori impiantabili (Implantable Cardioverter Defribrillator, ICD) e 
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impianto di pacemaker. La possibilità di trattare pazienti con aritmie e patologie sempre più complesse si 
traduce in procedure più laboriose, che richiedendo l’acquisizione di un maggior numero di immagini, 
danno luogo ad una maggiore esposizione. Nonostante siano attualmente disponibili sistemi che permettono 
la localizzazione non fluoroscopica dei cateteri, quali i sistemi di navigazione elettroanatomici, integrati o 
meno con altre modalità di imaging (Risonanza Magnetica, RM, o Tomografia Computerizzata, TC), 
l’utilizzo delle radiazioni ionizzanti è e resterà, nel prossimo futuro, il sistema di imaging più diffuso. Se 
per l’impianto di pacemaker o di un ICD la dose erogata è inferiore a quella di altre procedure 
interventistiche, l’impianto di un device bi-ventricolare per la terapia di risincronizzazione cardiaca si 
accompagna a dosi più elevate sia per il paziente che per gli operatori (63). 

La necessità di acquisire diverse immagini cineangiografiche per opacizzare il seno coronarico e 
consentire il posizionamento dell’elettrodo per il ventricolo sinistro, nonché l’utilizzo della proiezione 
obliqua sinistra, sono fattori che contribuiscono all’aumento della dose erogata. In particolare l’entità 
dell’esposizione sia del paziente che degli operatori è influenzata dal tipo di impianto (de novo o upgraded), 
dall’anatomia sottostante, dalla localizzazione e dal numero di elettrodi che devono essere posizionati, oltre 
che dall’esperienza degli operatori. Inoltre durante l’impianto di pacemaker o ICD l’utilizzo delle barriere 
protettive ambientali è più difficoltoso e questo si traduce in una più alta esposizione alla radiazione diffusa.  

Le procedure di ablazione rappresentano il trattamento sempre più frequente di aritmie sopraventricolari 
e ventricolari. L’esposizione a radiazioni sia del paziente che degli operatori è correlata anche in questo 
caso, oltre che all’esperienza degli operatori, al grado di complessità anatomica e alle caratteristiche 
dell’aritmia (88). Le procedure di ablazione per fibrillazione atriale in cui sia necessario l’isolamento delle 
vene polmonari o per aritmie ventricolari sono, infatti, caratterizzate da una maggiore esposizione degli 
operatori a radiazioni ionizzanti (899). Contribuiscono all’aumento delle dosi erogate anche l’utilizzo di 
proiezioni LAO e RAO. In particolare con la proiezione LAO la radiazione diffusa può essere sino a 6 volte 
superiore rispetto alla proiezione anteroposteriore e obliqua anteriore destra (90). 

A3.3.2. Radiologia interventistica vascolare 
Negli ultimi decenni il trattamento endovascolare di diverse patologie vascolari ha avuto un’enorme 

espansione. Le tecniche endovascolari permettono di trattare pazienti sempre più complessi con una minore 
incidenza di complicanze e con una riduzione della mortalità e morbilità rispetto al trattamento chirurgico 
convenzionale. Attualmente circa il 50% delle riparazioni elettive di aneurismi è eseguita con tecniche 
endovascolari (91). Altri ambiti della radiologia interventistica vascolare comprendono le riparazioni 
elettive di aneurismi, il trattamento delle patologie steno-ostruttive ateromasiche degli arti superiori e 
inferiori, dei vasi mesenterici, delle arterie renali e del distretto venoso. 

Gli interventi più complessi sono quelli di riparazione degli aneurismi dell’aorta toracica e addominale, 
con una maggiore esposizione radiologica nel caso di trattamento di aneurismi toracici rispetto a quelli 
infra-renali. Il corretto posizionamento della protesi richiede infatti un più frequente impiego di proiezioni 
oblique sinistre, l’utilizzo di ingrandimenti e l’acquisizione di un maggior numero di immagini in DSA, 
fattori che si correlano in modo significativo con un aumento delle dosi sia per il paziente che per gli 
operatori (64). Le acquisizioni in DSA utilizzate sia nelle procedure diagnostiche che interventistiche 
erogano una dose che è circa il doppio di quella registrata con la fluoroscopia (58). 

L’esposizione degli operatori e dello staff di sala durante procedure complesse come la riparazione di 
aneurismi dell’aorta toraco-addominale con endoprotesi fenestrate (Fenestrated EndoVascular Aortic 
Aneurysm Repair, FEVAR) è stata valutata in uno studio abbastanza recente (92). Gli operatori più vicini 
alla sorgente di radiazioni e quelli alla sinistra del paziente sono maggiormente esposti. 

Gli operatori sono esposti a dosi elevate anche nel corso delle procedure endovascolari dei vasi del 
distretto pelvico, degli arti superiori e inferiori, in particolare in procedure sotto al ginocchio. La dose è 
correlata non solo alla complessità della patologia vascolare ma anche al tipo di procedura. Uno studio (93) 
ha dimostrato che negli interventi sul distretto pelvico i valori di dose efficace degli operatori sono di 1,4-
1,6 volte superiori rispetto a quelli rilevati nelle procedure agli arti inferiori e superiori. La dose al cristallino 
è di 2,0-2,7 volte superiore rispetto a quanto registrato durante una procedura di coronarografia, senza 
differenze tra i diversi distretti vascolari. La necessità per gli operatori di mantenere una posizione più 
vicina al paziente, l’utilizzo di proiezioni oblique, di ingrandimenti e la mancanza di adeguate barriere 
protettive possono spiegare questo dato. 
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A3.3.3. Neuroradiologia interventistica 
Gli interventi endovascolari e percutanei in neuroradiologia, soprattutto negli ultimi decenni hanno 

avuto un incremento esponenziale legato alla affidabilità ormai acclarata delle procedure, alla loro minor 
invasività rispetto agli interventi craniotomici neurochirurgici e al ridotto tempo di ricovero postchirurgico. 
D’altro canto le procedure interventistiche, sia endovascolari (chiusura di aneurismi cerebrali, 
malformazioni arterovenose, fistole durali, ripristino del lume e del flusso di stenosi ateromasiche o 
dissezioni dei vasi arteriosi epiaortici e intracranici) che percutanee (vertebroplastiche, riduzione di ernie 
discali con puntura diretta sotto controllo scopico) hanno nettamente aumentato i tempi di scopia e le 
seriografie durante le procedure sui sistemi angiografici, ormai tutti digitali. Per le Società Scientifiche 
Neuroradiologiche appare ormai mandatorio l’utilizzo in corso di procedure di terzo livello 
(posizionamento di stent spirali, stent a deviazione di flusso o trattamenti di embolizzazione con colle o 
materiali occlusivi fluidi) di sistemi angiografici biplani con ampie possibilità di scegliere scopie pulsate, 
low dose seriografiche, smartmask e roadmap (queste ultime due tecniche non sono utilizzabili su organi 
in movimento: si pensi al cuore e all’addome). 

È dunque doveroso un attento controllo della esposizione sia dei pazienti che degli operatori ricordando 
inoltre che queste procedure necessitano talvolta di più sedute e sempre di controlli angiografici ripetuti. 
Per certi versi l’importante acquisizione tecnologica della DSA legata alla aumentata disponibilità e 
affidabilità dei materiali utilizzati in ambito interventistico, ci riporta agli anni delle riduzioni di fratture 
ortopediche sotto scopia per ore e alla morbilità e mortalità degli ortopedici e radiologi che in tal modo 
operavano. Appare quindi fondamentale ottimizzare i programmi angiografici di scopia e le seriografie 
utilizzando, ad esempio di default, modalità low dose e frame rate non superiori a 3 f/s; usare 
sistematicamente i diaframmi elettronici e dedicati/aggiuntivi specifici per organo in esame, usare sempre 
i camici, i copritiroide, le protezioni pensili e quelle agganciate al tavolo porta paziente e far allontanare 
durante la scopia e la grafia il personale tecnico e infermieristico nei punti all’interno della sala ove 
l’esposizione è minore. I parametri che influiscono maggiormente sull’esposizione degli operatori nel 
settore neuroradiologico sono l’utilizzo delle proiezioni oblique e laterali, i lunghi tempi di fluoroscopia, 
l’elevato numero di seriografie e l’uso frequente di ingrandimenti elettronici (65). 
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Capitolo 4 
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 

Il DL.vo 101/20 (1) ha anche enfatizzato la rilevanza della formazione per il personale che 
utilizza le radiazioni ionizzanti ai fini medici ribadendone necessità e imporanza come già 
indicato nel DL.vo 187/2000 e nel DL.vo 230/1995 (2, 3) e rimodulandone contenuti e modalità 
di erogazione. Una non adeguata conoscenza e valutazione del rischio per la salute associato 
all’utilizzo delle radiazioni ionizzanti può infatti portare ad una ingiustificata esposizione del 
paziente, può scoraggiare l’esecuzione di procedure necessarie per la diagnosi e la cura delle 
patologie del paziente stesso, può essere causa di esposzioni indebite per il personale. 

Rispetto alle precedenti norme, il DL.vo 101/20 indica un ruolo importante sul tema di 
formazione aggiornamento per l’Istituto Superiore di Sanità e le Società Scientifiche entrambi 
deputati nel definire documenti di riferimento sui modelli di formazione e aggiornamento del 
personale. 

Formazione e aggiornamento in materia di radioprotezione del paziente e dei lavoratori da 
parte dei medici specialisti e delle diverse figure professionali coinvolte risulta ancor oggi, non 
sufficientemente adeguata nonostante sia ampiamente dimostrato che risultino elementi efficaci 
per diminuire la radioesposizione dei pazienti e degli operatori stessi: costituiscono quindi un 
fattore imprescindibile per un sicuro sfruttamento del potenziale che le radiazioni ionizzanti 
possono offrire per la diagnosi e il trattamento delle diverse patologie. 

Un percorso di formazione e aggiornamento efficace costituisce inoltre condizione necessaria 
per dare seguito a quanto indicato al comma 14 dell’art. 159 secondo il quale “L’esercente 
assicura che professionisti sanitari possano partecipare agli aspetti pratici delle procedure medico-
radiologiche in modo graduale, secondo il livello di formazione e le cognizioni acquisite”. 

Un adeguato percorso formativo per i professionisti coinvolti nelle procedure di radiologia 
interventistica appare quindi essenziale per garantire un’ottimale radioprotezione del paziente e 
del personale sanitario e risulta di fondamentale importanza per i medici responsabili della 
giustificazione delle procedure radiologiche. 

Il DL.vo 101/20 riproduce la stessa impostazione del pregresso quadro normativo 
differenziando la formazione in materia di radioprotezione del paziente da quella dei lavoratori, 
modificandone però destinatari e modalità di erogazione in maniera significativa. Le due 
tematiche vengono pertanto di seguito trattate in maniera differenza anche se sarebbe auspicabile 
che, nel rispetto della tracciabilità prevista per entrambe, le istituzioni sanitarie affrontassero 
entrambe le tematiche in una logica unitaria. 

4.1. Formazione in materia di radioprotezione  
del paziente nelle procedure interventistiche 

4.1.1. Professionisti coinvolti nella formazione in materia  
di radioprotezione del paziente 

Il DL.vo 101/20 indica il termine di un anno dalla sua entrata in vigore entro il quale le 
università provvedano ad assicurare: “l’inserimento di adeguate attività didattiche in materia di 
radioprotezione del paziente nell’esposizione medica all’interno degli ordinamenti didattici dei 
corsi di laurea di medicina e chirurgia, di odontoiatria, di tecniche di radiologia medica per 
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immagini e radioterapia, dei diplomi di specializzazione in radiodiagnostica, radioterapia, 
medicina nucleare, e delle specializzazioni mediche che possono comportare attività 
radiodiagnostiche complementari all’esercizio clinico” (DL.vo 101/20, art. 162, comma 1) (1).  

La formazione in materia radioprotezione del paziente diviene quindi obbligatoria in tutti i 
corsi di laurea e specializzazione medica in cui si prevedono procedure con l’impiego delle 
radiazioni ionizzanti. 

Tutti i professionisti indicati al paragrafo 1.3 devono pertanto ricevere obbligatoriamente una 
formazione radioprotezionistica durante il loro corso di studi e, comunque, all’inizio della loro 
carriera. Il processo di aggiornamento deve proseguire per tutta la loro vita professionale, in 
maniera differenziata in funzione del ruolo e includendo una specifica istruzione sugli aspetti 
relativi alla radioprotezione nell’utilizzo di nuovi dispositivi medici o di tecniche di nuova 
introduzione: in particolare al personale introdotto per la prima volta in attività interventistiche 
dovrebbe essere fornita una specifica formazione prima dell’inizio dell’attività stessa. 

Radiologi, fisici medici, i Tecnici Sanitari di Radiologia Medica (TSRM) e gli altri operatori 
sanitari coinvolti nelle attività di radiologia interventistica dovrebbero lavorare a stretto contatto 
anche per contribuire alla ricognizione delle necessità formative delle singole figure professionali 
e alla definizione e conduzione di programmi di formazione e addestramento. Anche i produttori 
di apparecchiature radiologiche ricoprono un ruolo importante nel processo di ottimizzazione 
della radioprotezione: i loro specialisti di prodotto dovrebbero infatti essere fortemente coinvolti 
nell’addestramento degli operatori fornendo tutte le informazioni di carattere generale 
sull’utilizzo delle apparecchiature mirate, in particolare, alla ottimizzazione delle procedure di 
acquisizione dell’esame e all’utilizzo di sistemi di riduzione della dose. Un training specifico 
dovrebbe essere effettuato dai produttori di apparecchiature a ingegneri e tecnici della struttura 
per assicurare il regolare funzionamento delle stesse secondo le loro specifiche costruttive. 

Sempre in tema di formazione, preme inoltre sottolineare il fatto che anche i pazienti devono 
essere debitamente informati (art. 159) sui possibili rischi derivanti dall’esposizione e che, come 
già affermato in precedenza, la consapevolezza dei rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti deve 
essere specifico oggetto del consenso informato (art. 165, comma 8) nel caso di procedure di 
radiologia interventistica.  

4.1.2. Contenuti e metodi della formazione  

La formazione dovrebbe essere effettuata in modo mirato affinché le diverse figure 
professionali sanitarie possano adattarla alla propria situazione lavorativa. I programmi di 
formazione dovrebbero, innanzitutto, trasferire il concetto secondo il quele l’ottimizzazione delle 
esposizioni permette di ridurre i rischi per il paziente e gli operatori; inoltre dovrebbero illustrare 
e contestualizzare il concetto di dosi limite e dosi soglia per i danni tissutali. 

Per tutti gli operatori che eseguono procedure di radiologia interventistica è necessaria una 
consolidata formazione in radioprotezione, fondamentale sia per conoscere le potenzialità e il 
corretto uso delle apparecchiature radiologiche che si hanno in dotazione sia per essere in grado 
di adattare e ottimizzare i diversi protocolli clinici che sono sempre più numerosi e maggiormente 
configurabili nei sistemi di imaging più recenti. 

Gli argomenti fondamentali su cui il personale medico deve essere formato, comprendono le 
conoscenze di base sulla radioprotezione dei pazienti e degli operatori, quali gli effetti biologici 
delle radiazioni, la giustificazione delle esposizioni mediche, l’analisi del rischio-beneficio e la 
dose (in genere) di ogni tipologia di esame. Per il resto del personale sanitario le conoscenze di 
base dovrebbero essere diversificate per ogni singola figura professionale e l’attività 
prevalentemente svolta. Tali conoscenze dovrebbero essere approfondite in relazione alle proprie 
specifiche attività e costantemente aggiornate ogni qualvolta si introducono nuove procedure. 
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Le attività principali collegate alla radioprotezione nell’ambito della radiologia interventistica 
dovrebbero riguardare la conoscenza di alcuni punti fondamentali, differenziati per le diverse 
figure professionali: 

‒ conoscenze sugli effetti biologici delle radiazioni ionizzanti e sulle patologie indotte 
dall’esposizione; 

‒ conoscenze generali per acquisire abilità generiche nell’ambito della radioprotezione in 
radiologia interventistica; 

‒ conoscenze specifiche correlate a ogni singola figura professionale con la possibilità di 
ulteriore specificità, in relazione alle diverse attività effettivamente svolte; 

‒ conoscenza e identificazione delle principali cause di non corretto funzionamento delle 
apparecchiature radiologiche ai fini radioprotezionistici; 

‒ conoscenza dei metodi di misura e di calcolo delle dosi ricevute dal paziente e dal personale 
esposto per ragioni professionali e i limiti espositivi; 

‒ conoscenza e ottimizzazione dei protocolli clinici e di impiego delle apparecchiature 
radiologiche; 

‒ conoscenza e consapevolezza del corretto utilizzo dei dispositivi di radioprotezione 
individuali e collettivi; 

‒ partecipazione alla introduzione e sviluppo di nuovi protocolli nel caso di impiego di nuove 
tecnologie e materiali; 

‒ conoscenza delle procedure aziendali di gestione degli eventi sentinella. 
In altre parole, le conoscenze nella radioprotezione in radiologia interventistica devono mirare 

a mantenere e migliorare gli standard di sicurezza e di qualità per i pazienti e gli operatori. 
Per l’individuazione degli argomenti di conoscenza fondamentali si segnalano alcuni dei topics 
correlabili alla formazione di base e contenuti nel documento Radiation Protection 175 (4), 
rimandando a tale documento per una trattazione più esaustiva.  

Al documento citato ci si potrebbe riferire anche per una ricognizione dei bisogni formativi 
preliminarmente alla progettazione del programma di aggiornamento: 

‒ struttura atomica e interazione dei raggi X con la materia; 
‒ quantità e unità radiologiche; 
‒ caratteristiche fisiche dei sistemi a raggi X; 
‒ fondamenti della misurazione delle radiazioni;  
‒ fondamenti di radiobiologia, effetti biologici delle radiazioni; 
‒ radioprotezione: criteri generali e radioprotezione operativa 
‒ controlli di qualità e garanzia della qualità 
‒ normative nazionali e standard internazionali; 
‒ relazioni tra caratterirtiche delle attrezzature, dose e qualità dell’immagine 
‒ protocolli da adottare in caso di sovraesposzioni dei pazienti 
‒ rischi al feto da esposizione a radiazioni ionizzanti; 
‒ dosi tipiche per procedure diagnostiche e LDR; 
‒ gestione della dose nelle pazienti in stato di gravidanza; 
Ovviamente il livello di approfondimento delle tematiche sopra indicate dovrebbe essere 

graduato in relazione ai diversi ruoli, funzioni e responsabilità dei professionisti sanitari coinvolti. 
A tale proposito, il documento citato, fornisce utili indicazioni anche in merito agli argomenti 
oggetto di formazione specifica e addestramento per gli operatori che svolgono la loro attività nel 
campo della radiologia interventistica e che possono così essere riassunti: 

− l’effetto della filtrazione aggiuntiva  
− la differenza tra erogazione continua e pulsata 
− le modalità di impiego della griglia 
− l’integrazione temporale e i suoi benefici in termini di qualità dell’immagine 
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− l’influenza della distanza recettore cute sulla dose assorbita dal paziente 
− il road mapping 
− gli indicatori dosimetrici specifici nella radiologia interventistica e la loro correlazione con 

la dose efficace 
− le lesioni tissutali osservate in radiologia interventistica, la protezione del cristallino e le 

modalità di follow-up della cute 
− la dipendenza dei rischi stocastici dall’età del paziente. 

4.1.3. Raccomandazioni per la formazione in materia di radioprotezione 
del paziente per le diverse categorie di personale sanitario  

Nelle citate linee guida (4) vengono fornite raccomandazioni specifiche a cui gli Stati membri 
dovrebbero attenersi.  

Nel documento si asserisce che l’interventista deve fare il minore uso possibile della 
fluoroscopia e che tutti coloro che sono coinvolti negli aspetti pratici delle procedure radiologiche 
dovrebbero avere avere una adeguata preparazione teorica e pratica sulle indicazioni delle 
pratiche radiologiche, ma anche competenze in radioprotezione. 

Pertanto la gestione della dose di radiazioni ionizzanti e la conoscenza della radioprotezione 
devono essere parte integrante ed essenziale di tutti i percorsi formativi degli operatori 
direttamente coinvolti nelle attività interventistiche. 

I programmi di formazione riguardanti la radioprotezione, dopo quella di base, devono essere 
concepiti e differenziati per le diverse categorie professionali che sono più o meno coinvolte con 
le esposizioni mediche. 

L’educazione e la formazione in radioprotezione dei medici direttamente coinvolti nell’uso di 
radiazioni ionizzanti devono essere di standard elevati in modo da consentire loro di seguire il 
principio di giustificazione caso per caso. 

In generale, i radiologi, i cardiologi interventisti, i chirurghi vascolari e gli altri specialisti che 
utilizzano le radiazioni ionizzanti, gli specialisti in fisica medica e i TSRM, devono avere 
un’istruzione e un adeguato numero di specifici crediti formativi prima di terminare il loro corso 
di studi che garantiscano una formazione radioprotezionistica di grado elevato (5).  

Anche i medici, gli infermieri e gli altri operatori sanitari che sono coinvolti nelle procedure 
in cui è previsto l’utilizzo di radiazioni ionizzanti pur non avendo una influenza diretta sulla dose 
al paziente, quali ad esempio gli anestesisti, necessitano di formazione in radioprotezione benché 
di grado non elevato. 

I vari gruppi di argomenti e il livello di formazione consigliati per le diverse categorie di 
personale sanitario operante in interventistica sono riportati nelle linee guida Europee (4), secondo 
le quali: 

‒ i requisiti di conoscenza di base per il radiologo interventista, dovrebbero essere al massimo 
livello e equivalenti alle conoscenze del radio-diagnosta. Successivamente egli deve 
ulteriormente perfezionare le sue conoscenze nell’ambito della radioprotezione, con una 
particolare attenzione all’acquisizione di abilità nell’uso pratico dei sistemi di radiologia 
interventistica; 

‒ per i medici specialisti che utilizzano le radiazioni ionizzanti in attività radiologiche 
complementari, sarebbe opportuno prevedere due distinti percorsi formativi. Il primo, che 
riguarda coloro che sono coinvolti in procedure ad alte dosi (es. cardiologi interventisti, 
elettrofisiologi, neurochirurghi, chirurghi vascolari) necessita di una formazione in ambito 
di radioprotezione di livello elevato, simile a quella del radiologo interventista. Si osservi 
che anche l’International Commission on Radiological Protection 113 (6) propone un 
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secondo livello di formazione per i medici che conducono interventi sotto guida 
fluoroscopica, non solo per i radiologi interventisti ma anche per altri specialisti quali 
cardiologi interventisti, chirurghi vascolari e altri specialisti. Infatti finora gli specialisti 
non radiologi non hanno sempre seguito un corso di studio specifico anche per la 
radioprotezione, ma maturano le loro conoscenze di radioprotezione nel contesto dei 
rispettivi corsi di specializzazione in cardiologia, chirurgia vascolare ecc.  
Inoltre, benché essi costituiscano una categoria di specialisti ai quali già si richiede una 
conoscenza del principio di giustificazione in radioprotezione adeguata alle indagini 
radiologiche (come cardio-TC, angio-TC, ecc.) e di medicina nucleare, che sempre più 
spesso prescrivono, appare indispensabile per la figura del medico specialista interventista 
una più specifica formazione radioprotezionistica.  
Il secondo riguarda invece quelli coinvolti in procedure a basse dosi (es. ortopedici, urologi, 
gastroenterologi, ginecologi, anestesisti) e dovrà invece prevedere l’acquisizione di 
conoscenze radioprotezionistiche proporzionate e finalizzate alla corretta esecuzione delle 
procedure interventistiche di competenza.  

‒ il ruolo del TSRM è molto vario nell’ambito della radiologia interventistica. Egli si trova 
ad avere la responsabilità professionale di collaborare nell’esecuzione di procedure 
accurate e sicure utilizzando sofisticate attrezzature in situazioni diverse.  
Come all’interno dei reparti radiologici, anche in altri ambienti, come ad esempio le sale 
operatorie, egli si trova a essere l’interfaccia tra il paziente e le tecnologie diagnostiche e 
interventistiche. Inoltre ha un ruolo importante nella ottimizzazione delle prestazioni e nella 
esposizione alle radiazioni ionizzanti del paziente e degli operatori. Il suo livello di 
conoscenza della radioprotezione deve essere elevato; 

‒ lo specialista in fisica medica contribuisce a mantenere la qualità e la sicurezza delle 
prestazioni facenti uso di radiazioni ionizzanti, nonché all’ottimizzazione delle procedure. 
La formazione richiesta in ambito radioprotezionistico è di elevato livello per assicurare i 
controlli e le valutazioni necessarie per la sicurezza del paziente, partecipando alla gestione 
delle apparecchiature e dei meccanismi di radioprotezione per quanto di sua competenza; 

‒ l’infermiere deve acquisire una sufficiente conoscenza dei rischi legati all’impiego delle 
radiazioni ionizzanti e di come minimizzarli. Al di fuori dei reparti radiologici può trovarsi 
a essere l’interfaccia tra il paziente e le tecnologie diagnostiche e interventistiche. La 
formazione nell’ambito della radioprotezione deve essere acquisita prima dell’inserimento 
nelle attività interventistiche e specifica per le prestazioni in cui collabora; 

‒ gli addetti alla manutenzione esterni, gli ingegneri, i biotecnologi e i tecnici della struttura 
sanitaria, oltre che conoscere i sistemi radiologici, devono avere una adeguata competenza 
in radioprotezione sufficiente per assicurare il regolare funzionamento delle 
apparecchiature, secondo le loro specifiche costruttive, fornite dai produttori, e di 
correggere gli errori di funzionamento.  
Il livello di competenze va implementato nel caso di introduzione di nuove tecniche 
interventistiche e/o apparecchiature. 

4.1.4. Metodologia per la formazione in materia di radioprotezione  
del paziente 

La formazione va programmata sulla base di una ricognizione dei bisogni formativi al fine di 
identificare gli obiettivi di apprendimento per ciascun gruppo di professionisti tenendo ben 
presente che le procedure fluoroguidate sono effettuate da un numero crescente di medici 
specialisti che, in molti casi, non hanno una approfondita conoscenza del potenziale rischio di 
indurre lesioni ai pazienti e/o ignorano i metodi correttivi per diminuirne l’incidenza.  
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Le attività teoriche devono essere affiancate da sessioni pratiche per la corretta applicazione 
delle conoscenze acquisite, modulate in relazione alle funzioni e alla complessità delle 
apparecchiature e procedure effettuate. Le sessioni pratiche devono essere preferibilmente svolte 
in un ambiente simile a quello in cui i partecipanti lavorano o si troveranno a lavorare. 

I docenti dei corsi dovrebbero fare parte di un team di professionisti dell’area radiologica, 
ciascuno dei quali in grado di integrarsi nel programma del corso con le proprie conoscenze 
specifiche. Devono avere conoscenze sull’utilizzo delle radiazioni nella pratica clinica, sulla 
natura delle radiazioni, sul modo in cui vengono misurate, su come interagiscono con i tessuti, su 
quale tipo di effetti possono produrre, sui principi e le normative di radioprotezione e sulle linee 
guida nazionali e internazionali. Inoltre essi devono avere specifica conoscenza e esperienza nel 
campo della radioprotezione relativa alle procedure effettuate dagli operatori chiamati a formarsi, 
considerando anche la rapida evoluzione tecnologica aggiornando continuamente le proprie 
conoscenze. 

4.1.5. Aggiornamento in materia di radioprotezione del paziente 

Per quanto riguarda la periodicità degli aggiornamenti il DL.vo 101/20 (1) ( art. 162, comma 
4) indica che: “crediti specifici in materia di radioprotezione devono rappresentare almeno il 10 
per cento dei crediti complessivi previsti nel triennio per i medici specialisti, i medici di medicina 
generale, i pediatri di famiglia, i tecnici sanitari di radiologia medica, gli infermieri e gli infermieri 
pediatrici, e almeno il 15 per cento dei crediti complessivi previsti nel triennio per gli specialisti 
in fisica medica e per i medici specialisti e gli odontoiatri che svolgono attività complementare”.  

La normativa prevede, inoltre, che: “per l’organizzazione e la predisposizione dei programmi 
e la scelta dei docenti dei corsi di formazione per i medici di medicina generale e i pediatri di 
famiglia, i provider ECM (Educazione Continua in Medicina) debbano avvalersi di istituzioni, 
associazioni e società scientifiche che comprendono tra le proprie finalità, oltre alla 
radioprotezione del paziente, uno dei seguenti settori: radiodiagnostica, radioterapia, medicina 
nucleare o fisica medica, e che siano maggiormente rappresentativi nelle singole specialità”. 

La ricognizione dei bisogni e delle necessità di formazione e aggiornamento non può inoltre 
prescindere dalle responsabilità professionali degli operatori richiamate all’art. 159 del DL.vo 
101/20 e nel capitolo 1. 

Nel caso di acquisizione di una nuova apparecchiatura per radiologia interventistica dovrebbe 
essere fornita agli operatori, secondo le proprie competenze e funzioni, una formazione specifica 
prima dell’entrata in uso clinico, da parte degli specialisti della ditta fornitrice. L’attività di 
formazione deve essere prevista già all’interno del capitolato di acquisto.  

Nel caso di ampliamento delle attività con l’inserimento di una nuova procedura interventistica 
è necessario fornire agli operatori la formazione relativa a tale procedura, anche attraverso stage 
formativi presso altra strutturepresso le quali la procedura viene già abitualmente eseguita 
differenziando i percorsi in relazione alle diverse figure professionali. 

4.1.6. Valutazione e certificazione della formazione  
in materia di radioprotezione del paziente 

L’ICRP raccomanda che, nel processo di formazione, la valutazione dei partecipanti rivesta 
un ruolo importante con l’ausilio di esami e prove pratiche che vaglino il livello di conoscenza e 
di abilità pratica. Anche sistemi di autovalutazione sono incoraggiati. 
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L’accreditamento è un processo che coinvolge due parti, mediante il quale un ente esterno 
riconosciuto, valuta e conferma che l’educazione e la formazione in radioprotezione fornite da 
un’istituzione raggiungano un livello di qualità accettabile.  

Il riconoscimento è un processo con il quale un’autorità nazionale riconosce l’equivalenza 
professionale di diplomi o altre evidenze di qualificazione formale ottenute a completamento di 
corsi di alta formazione. 

La certificazione della formazione in materia di radioprotezione del paziente di un operatore 
in radiologia interventistica, in particolare, dovrebbe attestare che il professionista ha completato 
con successo un iter di addestramento fornito da un ente accreditato relativamente agli aspetti 
radio-protezionistici nelle procedure radiodiagnostiche o interventistiche che possono essere 
eseguite dall’operatore stesso. La competenza nella materia deve essere dimostrata dall’operatore 
secondo le modalità richieste dall’ente accreditato. Le certificazioni non dovrebbero essere 
emesse con una valenza temporale illimitata ma, essendo la formazione in materia di 
radioprotezione del paziente ricondotta al programma ECM, una ricertificazione è richiesta dopo 
un determinato intervallo di tempo, non superiore a tre anni (7) e comunque ogni qualvolta si 
verifichi un cambiamento significativo delle tecniche radiologiche. 

I requisiti minimi perché un iter di formazione venga considerato valido dovrebbero 
comprendere numerosi aspetti, da quelli puramente amministrativi alla disponibilità di supporti 
didattici opportuni, di docenti qualificati, di strumentazione per le esercitazioni pratiche, di 
installazioni cliniche per le sessioni pratiche. La parte pratica della formazione dovrebbe essere 
eseguita in strutture sanitarie piuttosto che in laboratorio o con esercizi al computer. 

Come è stato già accennato, un aspetto importante della formazione consiste nella valutazione 
dell’efficacia della formazione stessa, ad esempio tramite l’analisi dei risultati delle risposte dei 
discenti alla fine dei corsi: tali risposte dovrebbero riguardare il contenuto educativo, la 
metodologia usata, il materiale didattico fornito, la qualità dell’addestramento, la durata della 
formazione e la preparazione dei docenti in una logica di miglioramento continuo della qualità 
anche della formazione. 

4.2. Formazione in materia di esposizione professionale 
Per la radioprotezione degli operatori, il DL.vo 101/20 (1) declina con maggiore dettaglio 

disposizioni già in essere nella precedente normativa, individuando i requisiti minimi dei 
formatori, la frequenza con cui provvedere alla formazione, estendendo e definendo con maggior 
chiarezza i soggetti cui formazione e aggiornamento sono rivolti. 

4.2.1. Informazione, formazione e aggiornamento di dirigenti,  
preposti e lavoratori  

Gli obblighi di provvedere alla formazione, informazione e aggiornamento per dirigenti, 
preposti e lavoratori è posta in capo al datore di lavoro che deve avvalersi allo scopo, nell’ambito 
delle rispettive competenze, di esperti di radioprotezione e di medici autorizzati in possesso dei 
requisiti previsti dal Decreto Interministeriale 06/03/2013 (8) in materia di riconoscimento della 
figura del formatore in materia di salute e sicurezza (art. 111, comma 5 del DL.vo 101/20). 

Si osservi che, mentre la formazione dei dirigenti e dei preposti è orientata soprattutto agli 
aspetti di gestione del rischio, quella dei lavoratori è soprattutto orientata a comportamenti 
individuali finalizzati alla limitazione del rischio professionale. 



Rapporti ISTISAN 21/1 

 109 

In entrambi i casi la formazione che, come indicato all’art. 111, integra quella prevista 
dall’articolo 37 del DL.vo 81/2008 dovrebbe essere fortemente legata alle procedure aziendali e 
pertanto alle specifiche modalità con cui si esplicano gli aspetti pratici e organizzativi della 
radioprotezione, alle specifiche attività mediche svolte, alle specifiche modalità di esercizio della 
sorveglianza fisica e della sorveglianza sanitaria. 

Si tratta pertanto in entrambi i casi di percorsi formativi da definirsi soprattutto localmente 
sulle base delle indicazioni fornite dall’esperto di radioprotezione secondo quando indicato all’art. 
130, comma 1, lettera g7 del DL.vo 101/20. 

In particolare, L’articolo 110 del DL.vo 101/20 (1) definisce le norme generali sull’obbligo di 
informazione e formazione dei dirigenti e dei preposti. Pone in capo al datore di lavoro l’obbligo 
di provvedere affinché i dirigenti e i preposti ricevano adeguata informazione, specifica 
formazione e aggiornamento con cadenza almeno triennale in relazione ai propri compiti in 
materia di radioprotezione del lavoratore. I contenuti dell’informazione e formazione devono 
riguardare: 

− i principali soggetti coinvolti e relativi obblighi; 
− la definizione e individuazione dei fattori di rischio derivanti dall’esposizione alle 

radiazioni ionizzanti; 
− le modalità di valutazione dei rischi derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti;  
− l’individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e 

protezione dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti. 
L’informazione e la formazione dei lavoratori è invece prevista dall’articolo 111 del DL.vo 

101/20 che, diversamente dal pregresso quadro normativo, ne declina anche i contenuti. In 
particolare il lavoratore va informato sui seguenti elementi: 

− i rischi generali e specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta; 
− sui nominativi dell’esperto di radioprotezione e del medico autorizzato; 
− sulle norme interne, misure e attività di protezione e sicurezza adottate in ambito aziendale; 
− sulle misure e sulle attività di protezione e prevenzione adottate; 
− sull’importanza dell’obbligo, per le lavoratrici esposte di comunicare tempestivamente il 

proprio stato di gravidanza e l’intenzione di allattare al seno. 
Il datore di lavoro ha inoltre l’obbligo di assicurare che ciascun lavoratore riceva una 

formazione sufficiente e adeguata in materia di radioprotezione anche con eventuale 
addestramento specifico per le mansioni per cui è addetto. La formazione e, se previsto, 
l’addestramento specifico sono effettuati, ove possibile, sul luogo di lavoro e devono avvenire 
con periodicità almeno triennale, e comunque in occasione della costituzione del rapporto di 
lavoro, del trasferimento o cambiamento di mansioni e dell’introduzione di nuove attrezzature di 
lavoro o di nuove tecnologie che modifichino il rischio di esposizione alle radiazioni ionizzanti. 

I contenuti minimi della formazione sono riportati all’art. 111, comma 3 del DL.vo 101/20: in 
particolare va sottolieato che devono essere oggetto di formazione specifica i concetti generali e 
specifici di rischio in relazione alle specifiche mansioni, diritti e doversi dei diversi soggetti 
coinvolti, modalità e procedure da adottarsi per limitare e prevenire i rischi specifici, il significato 
dei limiti di dose e dei rischi legato al loro superamento, i comportamenti e le procedure di lavoro 
da utilizzare, le modalità di di impiego dei dispositivi di protezione individuale e dei mezzi di 
sorveglianza dosimetrica. 
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4.2.2. Formazione e aggiornamento dell’esperto di radioprotezione  
e del medico autorizzato  

Il DL.vo 101/20 introduce anche novità importanti in merito alla formazione delle figure 
professionali preposte all’esercizio della sorveglianza fisica e alla sorveglianza sanitaria. 
In particolare l’art. 129, al comma 4, apre la strada alla possibilità di definire un percorso 
formativo strutturato anche per l’esperto di radioprotezione che, come indicato all’art. 130, è 
chiamato a fornire al datore di lavoro un supporto ben più ampio di quanto previsto dal precedente 
quadro normativo. In particolare, un utile riferimento per la definzione dei requisiti formativi 
dell’esperto di radioprotezione è costituito dal documento europeo “European Guidance on the 
Implementation of the Requirements of the Euratom BSS with respect to the Radiation Protection 
Expert and the Radiation Protection Officer” (9). 

L’obbligo di aggiornamento e le modalità di certificazione dell’aggiornamento professionale 
degli esperti di radioprotezione e dei Medici Autorizzati sono definiti al paragrafo 16 dell’allegato 
XXI laddove si prevede che “Gli esperti radioprotezione devono documentare, mediante l’invio 
dei relativi attestati, al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali –Direzione generale dei 
rapporti di lavoro e delle relazioni industriali- di avere effettuato corsi specifici di aggiornamento 
professionale presso soggetti o enti formatori di riconosciuta esperienza della durata di almeno 
20 ore per anno solare”. 
Analogamente “L’aggiornamento professionale dei medici autorizzati è adempiuto tramite il 
rispetto delle disposizioni dell’articolo 38, comma 3, del Decreto legislativo 81 del 2008”. 
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Capitolo 5 
REGOLE D’ORO PER LA RADIOPROTEZIONE 

I principi fondamentali di radioprotezione si fondano sui concetti di tempo, distanza e 
schermature. Quindi l’obiettivo sarà quello di utilizzare le radiazioni per il minor tempo possibile, 
alla maggiore distanza possibile e schermando quanto possibile il fascio radiante. Premesso ciò, 
sono di seguito riportate alcune norme di buona tecnica per il contenimento della dose al paziente 
e all’operatore, comuni a tutte le procedure interventistiche e indirizzate a tutto lo staff. 

 

REGOLE D’ORO per la radioprotezione del paziente  

• Prima di mettere in uso clinico un’apparecchiatura angiografica, con il supporto del 
costruttore, individuare i protocolli d’esame necessari e per ognuno di essi eseguire 
l’ottimizzazione delle diverse modalità di produzione d’immagine (commissioning). Queste 
operazioni devono essere svolte anche quando si intende introdurre una nuova procedura. 

• Provvedere a controlli di qualità periodici e interventi di manutenzione preventiva e periodica 
delle apparecchiature. 

• Adottare per le procedure ad alta dose valori di livelli di allerta in termini di ka,ref o KAP che 
consentano di allertare l’operatore quando una procedura può aver raggiunto livelli di 
esposizione della cute prossimi ai livelli di dose per danni cutanei da radiazione. 

• Adottare un protocollo di follow-up del paziente nel caso di procedure che hanno 
potenzialmente esposto il paziente a dosi cutanee superiori a 5 Gy. 

• Analizzare almeno annualmente i dati di esposizione dei pazienti, garantendone la 
conservazione, ai fini della ottimizzazione delle esposizioni tenendo conto delle 
raccomandazioni di associazioni scientifiche o organismi nazionali e internazionali. 

Prima della procedura di radiologia interventistica 

• Informare il paziente e acquisire il suo consenso sul rischio che procedure ripetute o ad alta 
dose possono comportare danni cutanei da radiazioni. 

• Analizzare prima di ogni procedura la storia clinica del paziente al fine di individuare 
precedenti e recenti procedure di radiologia interventistica che abbiano interessato la stessa 
regione corporea; in caso di procedure eseguite nei 60 giorni precedenti, considerare la 
dose cutanea assorbita ai fini del raggiungimento del valore di livello di allerta. 

Durante la procedura di radiologia interventistica  

• Minimizzare il tempo di fluoroscopia: utilizzare i loop di registrazione fluoroscopica per 
rivedere i processi dinamici e per documentare la procedura; utilizzare l’ultima immagine 
acquisita per fini di studio, consultazione o formazione anziché utilizzare ulteriore scopia. 
Utilizzare il minor numero di impulsi per secondo possibile, compatibilmente con la qualità 
dell’immagine necessaria. 

• Utilizzare la modalità di fluoroscopia pulsata a bassa dose rispetto a quella ad alta dose, 
compatibilmente con la qualità dell’immagine necessaria. 

• Minimizzare il numero di serie e di immagini per serie: ridurre le acquisizioni in DSA (Digital 
Subtraction Angiography) e utilizzare la frequenza di acquisizione più bassa possibile e 
ottimizzata per la procedura. 
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• Mantenere la massima distanza possibile tra il tubo radiogeno e il paziente e porre il 
rivelatore di immagine (flat panel o intensificatore d’immagine) il più vicino possibile al 
paziente. 

• Evitare o ridurre l’utilizzo di proiezioni con angolazioni estreme. Se possibile preferire le 
proiezioni antero-posteriori cranio o caudate. 

• Collimare sempre il fascio: una accurata collimazione riduce la dose al paziente e migliora 
la qualità dell’immagine riducendo la radiazione diffusa; la collimazione consente di 
minimizzare l’uso dell’ingrandimento elettronico nel caso di campi di vista (FOV) piccoli. 
Compatibilmente con la procedura, minimizzare l’uso degli ingrandimenti. 

• Utilizzare i filtri elettronici e/o meccanici (wedge filter o filtri semitrasparenti) per ottenere 
uniformità di immagine e ottimizzare l’esposizione evitando sovraesposizioni. 

• In caso di bambini o pazienti adulti esili è preferibile rimuovere la griglia antidiffusione. 

• Disabilitare la possibilità di erogazione dei raggi X a fine procedura per evitare esposizioni 
accidentali. 

Dopo la procedura di radiologia interventistica 

• Registrare i dati dosimetrici/parametri di esposizione disponibili.  

• Sottoporre a follow-up clinico i pazienti che hanno ricevuto dosi cutanee elevate, anche 
cumulative con precedenti procedure; in questi casi, richiedere allo specialista in fisica 
medica una valutazione della PSD dall’analisi dei report dosimetrici e delle immagini 
acquisite. 

 
NOTA: una tecnica ottimizzata dal punto di vista della protezione del paziente contribuirà 

anche alla protezione degli operatori in quanto le due esposizioni sono correlate – 
pertanto alcuni aspetti qui evidenziati si ritroveranno nelle raccomandazioni per la 
protezione degli operatori.  

 

REGOLE D’ORO per la radioprotezione dell’operatore  

• Minimizzare il tempo di fluoroscopia: utilizzare i loop di registrazione fluoroscopica per 
rivedere i processi dinamici; utilizzare la last image hold per fini di studio, consultazione o 
formazione anziché utilizzare ulteriore scopia. 

• Minimizzare il numero di immagini: durante la cineangiografia il livello di radiazione è 10 
volte superiore a quello che si ha durante la fluoroscopia. Ridurre le acquisizioni in DSA e 
utilizzare frame rate variabili ottimizzati per la procedura (es. per un’arteriografia dell’asse 
celiaco utilizzare 1 immagine/s per 6 secondi, 1 immagine ogni 2 secondi per 24 secondi, 
anziché utilizzare un frame rate costante ad esempio 2 immagini/s per 30 secondi). 
Selezionare nella modalità cine/registrazione o seriografica, un valore di f/s il più basso 
possibile. Riservare la scelta di valori di f/s superiori solo nel caso vi siano indicazioni 
specifiche che ne giustifichino una reale necessità (es. in neuroradiologia malformazioni o 
fistole ad alto flusso). 

• Per la parte di documentazione, anziché acquisire ulteriori immagini, utilizzare le ultime 
immagini fluoroscopiche acquisite già memorizzate. 

• Evitare o ridurre l’utilizzo di proiezioni LAO/RAO con angolazioni estreme. Se possibile 
preferire le proiezioni AP cranio o caudate. 

• Quando si utilizzano proiezioni angolate o laterali, gli operatori, se possibile, dovrebbero 
collocarsi dallo stesso lato del recettore di immagine (intensificatore di brillanza/flat panel) 
e non dalla parte del tubo radiogeno. 

• Utilizzare i filtri elettronici e/o meccanici (wedge filter) per ottenere uniformità di immagine e 
ottimizzare l’esposizione evitando sovraesposizioni. 
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• Minimizzare l’uso di ingrandimenti elettronici. 

• Utilizzare, compatibilmente con la procedura, un FOV più panoramico. 

• Collimare sempre il fascio: un’accurata collimazione riduce la dose diffusa all’operatore e 
migliora la qualità dell’immagine riducendo la dose al paziente. 

• Utilizzare il sistema in modalità tubo radiogeno sotto il lettino porta paziente e recettore di 
immagine sopra; posizionare il lettino porta paziente in modo che la distanza tra il tubo 
radiogeno e il paziente sia la massima possibile e porre il recettore di immagine il più vicino 
possibile al paziente. 

• Utilizzare le tecnologie disponibili per ridurre la dose ai pazienti: preferire la modalità di 
fluoroscopia pulsata a quella continua; compatibilmente con la qualità dell’immagine e con 
la fase della procedura, utilizzare la modalità di fluoroscopia pulsata a bassa dose rispetto 
a quella ad alta dose; in caso di bambini o pazienti adulti esili è raccomandato rimuovere la 
griglia antidiffusione. 

• Utilizzare l’iniettore del MdC che permette di allontanarsi dal tavolo o di uscire dalla sala 
durate le acquisizioni di immagini DSA. 

• Utilizzare le protezioni individuali quali camici e copritiroide e le protezioni di tipo collettivo 
quali protezione pensile sospesa al soffitto, ove possibile, e protezione agganciata al tavolo 
porta paziente. 

• È raccomandabile utilizzare gli occhiali anti-X con protezione laterale quando non è possibile 
utilizzare la protezione pensile durante tutta la procedura. 

• Utilizzare correttamente le protezioni pensili e risistemarle ogni volta che si cambia 
proiezione. 

• Utilizzare sempre e correttamente i dosimetri personali. 

• Disabilitare la possibilità di erogazione dei raggi X a fine procedura per evitare esposizioni 
accidentali. 

• Sarebbe raccomandabile, per alcune procedure complesse e che richiedono lunghi tempi di 
esposizione, l’impiego del telino anti-X posizionato sul paziente, al fine di ridurre 
l’esposizione degli operatori che lavorano in prossimità del paziente. 
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